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ENGLISH

ENGLISH
BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS 
COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER 
FUNCTIONING OF THE DEVICE.

SPANISH

ESPAÑOL
ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES 
COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL 
FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

GERMAN

DEUTSCH
VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG 
DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI 
RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

ITALIAN

ITALIANO
PRIMA DELL’USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. 
LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON 
FUNZIONAMENTO.

FRENCH

FRANÇAIS
LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D’UTILISER 
LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON 
FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

DUTCH

NEDERLANDS
LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG EN VOLLEDIG DOOR 
VOORDAT U DIT INSTRUMENT GEBRUIKT. JUIST GEBRUIK IS BELANGRIJK VOOR EEN 
GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT.

SLOVAK

SLOVENČINA
PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE 
INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU 
FUNGOVANIU.

DANISH

DANSK
LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF 
ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN 
FUNGERER KORREKT.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE 
MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO 
GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS 
PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y 
COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE 
ESTE PRODUCTO.

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTER EINSATZ 
MODERNSTER VERFAHREN MAXIMALE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT 
UND OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEGEBEN WERDEN, DASS DURCH DIE 
ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L’IMPIEGO DI TECNICHE D’AVANGUARDIA 
PER FABBRICARE UN PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, 
DURATA E BENESSERE, NON VIENE DATA ALCUNA GARANZIA CHE L’USO DI TALE PRODOTTO POSSA 
PREVENIRE LESIONI.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D’OBTENIR LE NIVEAU 
MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N’EST 
PAS GARANTI QUE L’UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

LET OP: HOEWEL ALLES IN HET WERK IS GESTELD MET BEHULP VAN DE ALLERNIEUWSTE TECHNIEKEN 
OM OPTIMALE COMPATIBILITEIT QUA WERKING, STERKTE, DUURZAAMHEID EN COMFORT TE 
VERKRIJGEN, IS ER GEEN GARANTIE DAT LETSEL ZAL WORDEN VOORKOMEN DOOR HET GEBRUIK VAN 
DIT PRODUCT.

POZNÁMKA: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNÍK VENOVALO VŠETKO ÚSILIE ZÍSKANIU 
MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, NIE JE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE 
POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCIOU VOČI PORANENIU.

ERKLÆRING: SELVOM DER ER GJORT ALT HVAD AVANCEREDE TEKNIKKER KAN GØRE FOR AT OPNÅ 
DEN FORENEDE MAKSIMALE FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG BEKVEMMELIGHED, ER DETTE 
IKKE NOGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNDGÅ LÆSIONER VED AT BRUGE DETTE PRODUKT.

IF YOU ARE USING THE CRYO/CUFF WITH THE AIRCAST CRYO/CUFF IC UNIT BE SURE 
YOU READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS LOCATED IN THE AIRCAST CRYO/
CUFF IC INSTRUCTIONS FOR USE. 
INTENDED USER PROFILE: The intended user should be a licensed medical professional, the 
patient, the patient’s caretaker, or a family member providing assistance. User should be able to: 
•	 Read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and 

cautions provided in the information for use.

OPERATING PRINCIPLE: The AirCast Cryo/Cuff provides cold therapy and compression.

INTENDED USE/INDICATIONS: The Aircast Cryo/Cuff combines focal compression with cold 
to minimize swelling and pain.

FREQUENCY OF USE: The length of use and frequency of use of the Cryo/Cuff are determined 
by the healthcare professional depending on individual patient’s needs. This device can be cold 
enough to cause serious injury be sure to check skin frequently.

CONTRAINDICATIONS: Cryotherapy should not be used on persons with Raynaud’s or 
other vasospastic disease, cold hypersensitivity, decreased skin sensitivity, compromised local 
circulation, diabetics, sickle-cell anemia, arteriosclerosis, cryoglobulinemia, hypercoagulable 
clotting disorders or other peripheral vascular diseases causing ischemia or poor local 
circulation, local tissue infection, cold allergy, cold hypersensitivity, previous cold injury and 
paroxysmal cold haemoglobinuria. 

Do not use if you are allergic to any of the materials contained within this product.

WARNINGS AND CAUTIONS:
•	 This device can be cold enough to cause serious injury, including tissue necrosis. You must be 

able to check your skin condition under the Cuff (DO NOT use if you cannot check your skin 
condition frequently). People are sensitive to cold in diverse ways and may react differently to 
cold treatment.

•	 Check for increased pain, burning, numbness, tingling, increased redness, discoloration, 
itching, increased swelling, blisters, welts, irritation or other changes in skin condition under 
the Cuff or around the treatment area. If you experience any of these conditions, immediately 
discontinue use of the device and contact your physician.

•	 Patient skin condition checks must occur every 1~2 hours on a routine basis. Caution must 
be taken by routinely monitoring the patient during use on children, elderly, incapacitated 
patients, severe cardiovascular diseases, those with decreased skin sensitivity or circulation 
due to poor nutrition, medications (e.g. beta blocker or epinephrine, narcotics), tobacco and 
alcohol use. If such monitoring is to occur outside the presence of the licensed healthcare 
professional, he or she must ensure that the patient or patient caretaker understands how 
such monitoring is to be conducted.

•	 It is recommended that at least 20 minutes of cessation should be encouraged between 2 
hour long cryotherapy sessions. 

•	 When applying the device wrap to the skin, apply a barrier (e.g. cloth or bandage) between 
the wrap and your skin, and do not wrap it around the area tightly. No part of the wrap 
should touch the skin for any period of time. 

•	 Check for moisture. If moisture is present on the Cuff, immediately discontinue use of the 
device.

•	 Do not use an elastic wrap in conjunction with the Cryo/Cuff.
•	 Dressings used under the Cryo/Cuff should be applied lightly.
•	 When filling the Cryo/Cuff, do not raise the cooler higher than 15 inches (38 cm) above the 

cuff to avoid excessive pressure.
•	 Reduce pressure with any sense of discomfort, numbness or tingling of the limb.
•	 The Cryo/Cuff is designed for single patient use only and may be used on the same patient 

for the length of treatment.
•	 The device should be cleaned if it is used on the same patient for an extended period of time 

(see “Cleaning Instructions” for cleaning information).
•	 Keep small parts and packaging materials away from small children and animals. These items 

pose a risk for suffocation or strangulation
•	 It could be unsafe to use accessories, detachable parts and materials, or interconnect to other 

equipment not described in these instructions, or otherwise modified equipment.

APPLICATION INFORMATION:
1.	 PREPARE COOLER - Connect blue tube to cooler. Add water to line inside cooler, then 

add ice to top of cooler. Lay the insulation disk on top of ice. Attach cooler lid snugly. Allow 
5 minutes with occasional shaking to chill water.

2.	 APPLY THE EMPTY CUFF - Position cuff on calf with quick-disconnect pointing down (cuff 
can be positioned on front or back of calf). Thread straps through white rings and secure 
snugly (Fig. 1).

3.	 FILL CUFF - Connect blue tube to the cuff, listen for a click/snap. When using the Gravity 
Cryo/Cuff (non-motorized), open air vent on cooler lid and raise cooler no more than 15 
inches (38 cm) above the cuff (Fig 2). (If the cooler is raised more than 15 inches (38 cm), the 
cuff will increase in volume and weight.) Hold raised cooler for about 30 seconds while cuff 
fills. Close air vent on cooler lid. The cooler can now be disconnected from cuff by pressing 
the metal tab on the quick-disconnect while cooler is raised.

4.	 RECHILL WATER - Reconnect the blue tube to cuff, lower the cooler below cuff, and the 
warmed water will drain from the cuff into the cooler. Allow a minute or two for the water 
to mix with the ice and rechill, then raise the cooler and repeat the filling process (see step 3).

CLEANING INSTRUCTIONS: After use, completely drain water from cuff, tube, and cooler. 
(To drain tube, elevate tube while pressing tip of quick-disconnect.) Store cooler with top off to 
allow drying. Periodically clean cuff, tube, and cooler using a few ounces of liquid soap added 
to hot water in cooler. Recycle soap/water mixture between cooler and cuff a few times, then 
repeat with warm water only. Rinse completely.

MATERIAL CONTENTS: Polyurethane Nylon, Nylon, Polyether foam.

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for 
material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

EXPLANATION OF SYMBOLS:

Warnings

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY. 

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

SI ESTÁ UTILIZANDO EL CRYO/CUFF CON LA UNIDAD AIRCAST CRYO/CUFF IC, 
ASEGÚRESE DE LEER Y COMPRENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL DE 
USO DEL AIRCAST CRYO/CUFF IC. 
PERFIL DEL USUARIO OBJETIVO: El usuario al que va dirigido debe ser un profesional médico 
con licencia, el paciente, la persona que provee a este de cuidados primarios o los miembros de 
la familia que brindan asistencia. El usuario debe ser capaz de realizar lo siguiente: 
•	 Leer, comprender y estar en condición física de llevar a cabo todas las instrucciones teniendo 

en cuenta las advertencias y precauciones indicadas en la información práctica.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: El AirCast Cryo/Cuff proporciona crioterapia y 
compresión.

USO PREVISTO/INDICACIONES: El Cryo/Cuff de Aircast combina la compresión focal con el 
frío para minimizar la hinchazón y el dolor.

FRECUENCIA DE USO: El profesional médico determina la duración y frecuencia de uso 
del Cryo/Cuff según las necesidades individuales del paciente. Este dispositivo puede ser lo 
suficientemente frío como para causar lesiones graves, por lo que debe asegurarse de revisar la 
piel frecuentemente.

CONTRAINDICACIONES: La crioterapia no debe ser utilizada en personas con enfermedad 
de Raynaud u otras enfermedades vasoespásticas, hipersensibilidad al frío, disminución en la 
sensibilidad de la piel, circulación local afectada, diabetes, anemia falciforme, arteriosclerosis, 
crioglobulemia, trastornos relacionados a hipercoagulación u otras enfermedades vasculares 
periféricas que causan isquemia o circulación local deficiente, infección local del tejido, alergia al 
frío, hipersensibilidad al frío, lesiones previas causadas por el frío o hemoglobinuria paroxística 
por frío. 

No usar si es alérgico a alguno de los materiales que contiene este producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
•	 Este dispositivo puede ser lo suficientemente frío como para causar lesiones graves, incluida 

la necrosis del tejido. Debe poder revisar el estado de la piel debajo de la funda con frecuencia 
(NO usar si no puede verificar el estado de la piel con frecuencia). Las personas poseen 
diversos grados de sensibilidad al frío y pueden reaccionar de diferente manera al tratamiento 
con frío.

•	 Compruebe si ha aumentado el dolor o si existen quemaduras, entumecimiento, hormigueo, 
mayor enrojecimiento, decoloración, picazón, mayor inflamación, ampollas, ronchas, irritación 
u otros cambios en la piel debajo del Cuff o alrededor del área de tratamiento. Si experimenta 
cualquiera de estas afecciones, interrumpa el uso de este dispositivo de inmediato y 
comuníquese con su médico.

•	 De manera habitual, se deben efectuar revisiones de las condiciones de la piel del paciente 
en intervalos de 1 a 2 horas. Se deben tomar medidas de precaución efectuando, de manera 
habitual, monitorizaciones del paciente durante el uso en niños, ancianos, pacientes 
incapacitados, pacientes con afecciones cardiovasculares graves, o de pacientes con menos 
sensibilidad o circulación cutánea debido a una nutrición deficiente o al uso de medicamentos 
(por ejemplo, beta-bloqueadores o epinefrina, narcóticos), y al consumo de tabaco y alcohol. 
Si esta monitorización no se realiza en presencia de un médico autorizado, éste debe 
asegurarse de que el paciente o la persona a cargo del paciente comprende cómo se lleva a 
cabo dicha monitorización.

•	 Se recomienda fomentar al menos 20 minutos de cese del tratamiento entre sesiones de 
crioterapia de 2 horas de duración. 

•	 Cuando aplique la envoltura del dispositivo a la piel, coloque una barrera (por ejemplo, un 
paño o una venda) entre la envoltura y su piel, y no la envuelva alrededor de la zona con 
fuerza. Ninguna parte de la envoltura debe tocar la piel durante ningún periodo de tiempo. 

•	 Compruebe si hay humedad. Si hay humedad en la funda, interrumpa de inmediato el uso del 
dispositivo.

•	 No utilice una envoltura elástica con el Cryo/Cuff.
•	 Los vendajes que se utilizan debajo del Cryo/Cuff deben aplicarse suavemente.
•	 Para evitar una presión excesiva al llenar el Cryo/Cuff, no eleve la hielera a más de 38 cm por 

encima del manguito.
•	 Reduzca la presión si siente incomodidad, entumecimiento u hormigueo en la extremidad.
•	 El Cryo/Cuff está diseñado para ser utilizado solamente con un paciente y utilizarse en el 

mismo paciente durante todo el tratamiento.
•	 El dispositivo debe limpiarse si se utiliza en el mismo paciente durante un período de tiempo 

prolongado (consulte “Instrucciones de limpieza” para obtener información sobre la limpieza).
•	 Mantenga las piezas pequeñas y el material de empaque alejado de niños y animales. Estos 

elementos plantean un riesgo de estrangulamiento o asfixia.
•	 Podría no resultar seguro usar accesorios, partes y materiales desmontables, o interconectar 

el equipo a otros equipos no descritos en estas instrucciones, o modificar el equipo de 
cualquier otra manera.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:
1.	 PREPARE LA HIELERA: conecte el tubo azul a la hielera. Llene la hielera con agua hasta la 

línea y después añada hielo hasta el borde de la hielera. Coloque el disco de aislamiento sobre 
el hielo. Coloque la tapa de la hielera y ajústela bien. Espere 5 minutos a que se enfríe el agua, 
agitando ocasionalmente.

2.	 COLOQUE EL MANGUITO VACÍO: coloque el manguito en la pantorrilla con la desconexión 
rápida apuntando hacia abajo (el manguito puede colocarse en la parte delantera o trasera 
de la pantorrilla). Pase las correas a través de los anillos blancos y sujételas bien (Fig. 1).

3.	 LLENE EL MANGUITO: conecte el tubo azul al manguito, asegurándose de que escuche 
un clic/chasquido. Al utilizar el Gravity Cryo/Cuff (no motorizado), abra la salida de aire que 
se encuentra en la tapa de la hielera y eleve esta última no más de 38 cm por encima del 
manguito (Fig. 2). (Si se eleva la hielera más de 38 cm, el manguito aumentará en volumen 
y peso). Mantenga elevada la hielera durante aproximadamente 30 segundos, mientras se 
llena el manguito. Cierre la salida de aire de la tapa de la hielera. Puede desconectar la hielera 
del manguito en este momento presionando la lengüeta metálica de desconexión rápida 
mientras la hielera esté elevada.

4.	 VUELVA A ENFRIAR EL AGUA: conecte nuevamente el tubo azul al manguito, baje la hielera 
por debajo del manguito y el agua tibia se drenará del manguito hacia la hielera. Espere un 
minuto o dos a que el agua se mezcle con el hielo y se vuelva a enfriar. A continuación, eleve 
la hielera y repita el proceso de llenado (consulte el paso 3).

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: Después de usarlo, drene por completo el agua del manguito, 
el tubo y la hielera. (Para drenar el tubo, elévelo mientras presiona la punta de desconexión 
rápida). Guarde la hielera sin la tapa para permitir que se seque. Limpie periódicamente el 
manguito, el tubo y la hielera con un poco de jabón líquido y agua caliente en la hielera. Haga 
circular la mezcla de jabón y agua por la hielera y el manguito varias veces y después repita la 
operación solo con agua tibia. Enjuague por completo.

COMPOSICIÓN DE LOS MATERIALES: Nailon con poliuretano, nailon, espuma de poliéter.

GARANTÍA: DJO, LLC reparará o sustituirá toda la unidad o parte de ella y sus accesorios en 
caso de material defectuoso o fallos en la mano de obra durante el periodo de seis meses a 
partir de la fecha de venta.

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS:

Advertencias

PARA USO EXCLUSIVO PARA UN SOLO PACIENTE.

NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

WENN SIE DIE CRYO/CUFF MANSCHETTE MIT DER AIRCAST CRYO/CUFF IC-EINHEIT 
EINSETZEN, VERGEWISSERN SIE SICH, DASS SIE ALLE ANWEISUNGEN LESEN UND 
VERSTEHEN, DIE IN DER GEBRAUCHSANLEITUNG VON AIRCAST CRYO/CUFF IC 
ENTHALTEN SIND. 
ANWENDERPROFIL: Der Anwender sollte eine zugelassene medizinische Fachkraft, der 
Patient, der Betreuer des Patienten oder ein betreuendes Familienmitglied sein. Der Anwender 
sollte in der Lage sein: 
•	 Die in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Anweisungen, Warnungen und 

Vorsichtsmaßnahmen zu lesen, zu verstehen und physisch in der Lage sein, diese auszuführen.
FUNKTIONSPRINZIP: Die AirCast Cryo/Cuff Manschette bietet Kältetherapie und Kompression.

VERWENDUNGSZWECK/INDIKATIONEN: Die Aircast Cryo/Cuff kombiniert fokale 
Kompression mit Kälte, um Schwellungen und Schmerzen zu minimieren.

GEBRAUCHSHÄUFIGKEIT: Gebrauchsdauer und -häufigkeit der Cryo/Cuff Manschette sind 
vom behandelnden Arzt je nach den individuellen Anforderungen des Patienten zu bestimmen. 
Die durch diese Vorrichtung verursachte Kälte kann zu schweren Verletzungen führen. Die Haut 
regelmäßig prüfen.

KONTRAINDIKATIONEN: Kryotherapie darf nicht bei Personen mit Morbus Raynaud oder 
sonstigen vasospastischen Erkrankungen, Überempfindlichkeit gegen Kälte, reduzierter 
Hautempfindlichkeit, lokalen Durchblutungsstörungen, Diabetes, Sichelzellenanämie, 
Arteriosklerose, Kryoglobulinämie, Hyperkoagulabilität oder sonstigen peripheren 
Gefäßerkrankungen, die zu Ischämie oder schlechter Durchblutung führen, mit lokalen 
Gewebeentzündungen, Kälteallergie, zurückliegenden Kälteverletzungen oder paroxysmaler 
Kältehämoglobinurie angewendet werden. 

Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der in diesem Produkt enthaltenen Stoffe allergisch sind.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:
•	 Die durch diese Vorrichtung verursachte Kälte kann zu schweren Verletzungen wie 

Gewebenekrose führen. Sie müssen in der Lage sein, den Hautzustand unter der Manschette 
zu überprüfen (NICHT verwenden, wenn Sie den Hautzustand nicht regelmäßig überprüfen 
können). Menschen reagieren unterschiedlich auf Kälte und dementsprechend auch auf eine 
Kältetherapie.

•	 Achten Sie auf starke Schmerzen, Verbrennungen, Taubheit, Kribbeln, Rötungen, 
Verfärbungen, Juckreiz, Quaddeln, starke Schwellungen, Blasenbildung, Reizungen 
oder andere Veränderungen der Haut unter der Manschette oder in der Nähe des 
Behandlungsbereichs. Stellen Sie die Verwendung der Vorrichtung umgehend ein, wenn eines 
dieser Symptome auftritt, und konsultieren Sie Ihren Arzt.

•	 Der Hautzustand des Patienten muss regelmäßig alle 1 bis 2 Stunden kontrolliert werden. 
Bei Verwendung an Kindern, älteren Patienten, behinderten Patienten, bei schweren 
kardiovaskulären Erkrankungen, Patienten mit reduzierter Hautempfindlichkeit oder 
Durchblutungsstörungen aufgrund von Mangelernährung, Medikamenten (z. B. Beta-Blocker 
oder Adrenalin, Narkotika), Tabak- oder Alkoholkonsum muss der Patient regelmäßig 
überwacht werden. Wenn diese Überprüfungen ohne die Anwesenheit des behandelnden 
Arztes durchgeführt werden, muss der Arzt sicherstellen, dass der Patient oder der Betreuer 
mit der Durchführung einer solchen Überprüfung vertraut ist.

•	 Es wird empfohlen, zwischen den zweistündigen Kältetherapiesitzungen mindestens 
20 Minuten Behandlungspause einzulegen. 

•	 Legen Sie beim Anlegen der Produktbandage auf der Haut eine Barriere (z. B. ein Tuch oder 
eine Bandage) zwischen die Bandage und Ihre Haut, und wickeln Sie sie nicht zu fest um den 
Bereich. Kein Teil der Produktbandage sollte über einen längeren Zeitraum die Haut berühren. 

•	 Überprüfen Sie auf Feuchtigkeit. Stellen Sie die Verwendung der Vorrichtung umgehend ein, 
falls sich an der Manschette Feuchtigkeit bildet.

•	 Verwenden Sie die Cryo/Cuff Manschette nicht zusammen mit der elastischen Bandage.
•	 Verbände unter der Cryo/Cuff Manschette sollten nicht zu fest angelegt sein.
•	 Heben Sie beim Füllen der Cryo/Cuff Manschette die Kühleinheit nicht mehr als 38 cm über 

die Manschette an, da sonst ein zu hoher Druck entsteht.
•	 Verringern Sie den Druck, sobald Sie ein unangenehmes Gefühl, ein Taubheitsgefühl oder 

Kribbeln in der Extremität verspüren.
•	 Die Cryo/Cuff Manschette ist nur zum Gebrauch an einem Patienten bestimmt und kann 

für die gesamte Dauer der Behandlung an diesem Patienten eingesetzt werden.
•	 Wenn die Vorrichtung über längere Zeit am selben Patienten verwendet wird, muss sie 

gereinigt werden (Reinigungshinweise siehe „Reinigungsanweisungen“).
•	 Kleinteile und Verpackungsmaterialien von Kindern und Tieren fernhalten. Diese Gegenstände 

stellen ein Erstickungs- und Strangulationsrisiko dar.
•	 Es ist möglicherweise nicht sicher, Zubehörteile, abnehmbare Teile und Materialien zu 

verwenden, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, Verbindungen mit anderen 
Geräten herzustellen oder die Vorrichtung anderweitig zu modifizieren.

GEBRAUCHSANLEITUNG:
1.	 DIE KÜHLEINHEIT VORBEREITEN – Den blauen Schlauch an die Kühleinheit anschließen. 

Wasser in den Schlauch im Kühlgerät hinzufügen und danach Eis oben in das Kühlgerät 
geben. Das Eis mit der Isolierscheibe abdecken. Den Deckel fest auf der Kühleinheit 
anbringen. Fünf Minuten warten und die Kühleinheit gelegentlich schütteln, um das Wasser 
zu kühlen.

2.	 DIE MANSCHETTE LEER ANLEGEN – Die Manschette so am Unterschenkel positionieren, 
dass der Schnellanschluss nach unten zeigt (die Manschette kann vorn oder hinten am 
Unterschenkel angelegt werden). Die Gurte durch die weißen Ringe führen und gut anziehen 
(Abb. 1).

3.	 DIE MANSCHETTE FÜLLEN – Den blauen Schlauch an die Manschette anschließen und 
auf ein Klick-/Einrastgeräusch achten. Öffnen Sie bei Verwendung der Gravity Cryo/Cuff 
Manschette (nicht motorisiert) den Luftauslass am Deckel der Kühleinheit und heben Sie den 
Kühler nicht mehr als 38 cm über die Manschette an (Abb. 2). (Wenn die Kühleinheit mehr 
als 38 cm oberhalb der Manschette gehalten wird, nimmt das Volumen und Gewicht der 
Manschette zu.) Die Kühleinheit etwa 30 Sekunden lang auf dieser Höhe halten, während 
sich die Manschette füllt. Die Entlüftungsöffnung auf dem Deckel der Kühleinheit schließen. 
Die Kühleinheit kann jetzt von der Manschette abgenommen werden. Dazu die Metallzunge 
am Schnellanschluss drücken, während die Kühleinheit noch angehoben ist.

4.	 DAS WASSER ABKÜHLEN – Den blauen Schlauch wieder an die Manschette anschließen und die 
Kühleinheit unter die Manschettenhöhe absenken. Das erwärmte Wasser fließt von der Manschette 
in die Kühleinheit. Ein bis zwei Minuten warten, damit sich das Wasser mit dem Eis vermischen und 
abkühlen kann. Dann die Kühleinheit anheben und den Füllvorgang wiederholen (siehe Schritt 3).

REINIGUNGSHINWEISE: Nach dem Gebrauch das gesamte Wasser aus der Manschette, dem 
Schlauch und der Kühleinheit ablaufen lassen. (Zum Entleeren des Schlauchs diesen anheben 
und gleichzeitig die Spitze des Schnellanschlusses drücken.) Den Deckel der Kühleinheit 
abnehmen, damit die Kühleinheit während der Lagerung austrocknen kann. Manschette, 
Schlauch und Kühleinheit regelmäßig reinigen. Dazu ca. 100 ml Flüssigseife und heißes Wasser in 
die Kühleinheit einfüllen. Das Seifenwasser mehrmals durch Kühleinheit und Manschette laufen 
lassen, dann den Vorgang mit klarem, warmem Wasser wiederholen. Gründlich spülen.
VERWENDETE MATERIALIEN: Polyurethan-Nylon, Nylon, Polyetherschaum.
GEWÄHRLEISTUNG: DJO, LLC gewährleistet bei Material- oder Herstellungsdefekten die 
Reparatur bzw. den Austausch des vollständigen Produkts oder eines Teils des Produkts und 
aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE:

Sicherheitshinweise

NUR ZUM GEBRAUCH AN EINEM EINZIGEN PATIENTEN.

NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

SE SI USA CRYO/CUFF INSIEME ALL’UNITÀ AIRCAST CRYO/CUFF IC, ACCERTARSI DI 
LEGGERE E COMPRENDERE INTEGRALMENTE LE ISTRUZIONI PER L’USO DI AIRCAST 
CRYO/CUFF IC. 
PROFILO UTENTE: L’utente cui il prodotto è destinato deve essere un medico professionista, 
il paziente, la persona che si prende cura del paziente o un familiare che lo assiste. L’utente deve 
essere in grado di: 
•	 leggere, comprendere e seguire le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni riportate nelle 

informazioni per l’uso.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO: AirCast Cryo/Cuff fornisce crioterapia e compressione.

USO PREVISTO/INDICAZIONI: Aircast Cryo/Cuff associa la compressione focale al freddo per 
ridurre al minimo gonfiore e dolore.

FREQUENZA D’USO: La durata e la frequenza d’uso di Cryo/Cuff vengono stabilite dal terapista 
professionista sulla base delle esigenze specifiche del paziente. Il dispositivo può rivelarsi 
abbastanza freddo da causare lesioni gravi; verificare spesso le condizioni della pelle.

CONTROINDICAZIONI: La crioterapia non dovrebbe essere utilizzata su persone con sindrome 
di Raynaud o qualsiasi altra malattia vasospastica, ipersensibilità al freddo, diminuzione della 
sensibilità cutanea, circolazione locale compromessa, diabete, anemia falciforme, arteriosclerosi, 
crioglobulinemia, stati di ipercoagulabilità o altre patologie vascolari periferiche causa di 
ischemie o scarsa circolazione locale, infezione tessutale locale, allergia al freddo, ipersensibilità 
al freddo, pregresse lesioni da freddo ed emoglobinuria parossistica a frigore. 

Non utilizzare se si è allergici a uno qualsiasi dei materiali contenuti in questo prodotto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:
•	 Il dispositivo può rivelarsi abbastanza freddo da causare lesioni gravi, compresa la necrosi dei 

tessuti. Assicurarsi di poter controllare le condizioni della propria pelle sotto il calzare. (NON 
usarlo se non si è in grado di controllare spesso le condizioni della propria pelle). Le persone 
sono sensibili al freddo in modi diversi e possono reagire in vari modi alla crioterapia.

•	 Controllare un eventuale aumento di dolore, bruciore, intorpidimento, formicolio, rossore, 
scoloriture, prurito, gonfiore, vescicole, lividi, irritazioni o altre variazioni nelle condizioni della 
pelle esposta al calzare o nell’area di trattamento circostante. Se si avverte una qualsiasi di 
queste condizioni, interrompere immediatamente l’uso del dispositivo e rivolgersi al proprio 
medico.

•	 Verificare le condizioni della pelle del paziente regolarmente, ogni 1 o 2 ore. Prestare 
attenzione, monitorando periodicamente il paziente, in caso di uso su bambini, anziani, 
invalidi o pazienti affetti da gravi patologie cardiovascolari o sensibilità cutanea o circolazione 
ridotta a causa di malnutrizione, farmaci (ad es. betabloccanti o epinefrina, narcotici), fumo 
e uso di alcool. Se il monitoraggio deve avvenire in assenza di un medico professionista, 
assicurarsi che il paziente o chi se ne occupa sia a conoscenza del modo in cui effettuare il 
monitoraggio.

•	 Tra sessioni di crioterapia di 2 ore si raccomanda di lasciar trascorrere un intervallo di almeno 
20 minuti. 

•	 Quando si applica il tutore alla pelle, inserire una barriera (ad es. un panno o un bendaggio) 
tra il dispositivo e la pelle; evitare di stringere in modo eccessivo l’area. La pelle non deve mai 
venire a contatto con alcuna parte del tutore. 

•	 Verificare l’eventuale presenza di umidità. Se il calzare presenta tracce di umidità, 
interrompere immediatamente l’uso del dispositivo.

•	 Non usare una fascia elastica insieme a Cryo/Cuff.
•	 Le medicazioni utilizzate sotto Cryo/Cuff devono essere applicate in quantità moderate.
•	 Durante il riempimento di Cryo/Cuff, non sollevare il refrigeratore di più di 38 cm sopra il 

calzare per evitare una pressione eccessiva.
•	 Diminuire la pressione ai primi segni di disagio, intorpidimento o formicolio dell’arto.
•	 Cryo/Cuff è un prodotto monouso e può essere impiegato sullo stesso paziente per tutta la 

durata del trattamento.
•	 Questo dispositivo deve essere pulito se usato sullo stesso paziente per un periodo di tempo 

prolungato (vedere “Istruzioni per la pulizia” per informazioni sulla pulizia).
•	 Tenere i componenti piccoli e il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini e degli 

animali. Questi elementi comportano un rischio di soffocamento o strangolamento.
•	 Potrebbe non essere sicuro utilizzare accessori e parti e materiali rimovibili oppure 

interconnettere altre apparecchiature non descritte nelle presenti istruzioni o apparecchi 
modificati in altri modi.

INFORMAZIONI PER L’APPLICAZIONE:
1.	 PREPARAZIONE DEL REFRIGERATORE - Collegare il tubo blu al refrigeratore. Aggiungere 

acqua nella linea all’interno del refrigeratore, quindi aggiungere ghiaccio nella parte superiore 
del refrigeratore. Posare il disco isolante sopra il ghiaccio. Inserire bene il coperchio del 
refrigeratore. Attendere 5 minuti scuotendo di tanto in tanto per raffreddare l’acqua.

2.	 APPLICAZIONE DELLA POLPACCERA VUOTA - posizionare la polpaccera sul polpaccio 
con l’elemento di scollegamento rapido rivolto verso il basso (il tutore può essere posizionato 
davanti o dietro al polpaccio). Infilare le cinghie nelle asole bianche e fissarle in modo sicuro 
(Fig. 1).

3.	 RIEMPIMENTO DEL CALZARE - Collegare il tubo blu al calzare; deve udirsi un clic/uno 
scatto. Quando si usa Gravity Cryo/Cuff (non motorizzato), aprire il foro di ventilazione sul 
coperchio del refrigeratore e sollevare il refrigeratore di non più di 38 cm sopra il calzare 
(Fig. 2). (Se il refrigeratore viene sollevato di più di 38 cm, il calzare aumenta di volume e 
di peso). Tenere sollevato il refrigeratore per circa 30 secondi mentre il calzare si riempie. 
Chiudere il foro di ventilazione sul coperchio del refrigeratore. Ora il refrigeratore può essere 
scollegato dal calzare premendo l’aletta metallica sull’elemento di scollegamento rapido con 
il refrigeratore sollevato.

4.	 ACQUA DI RAFFREDDAMENTO - ricollegare il tubo blu al calzare, abbassare il refrigeratore 
sotto al calzare e scaricare l’acqua riscaldata dal calzare nel refrigeratore. Attendere uno 
o due minuti affinché l’acqua si misceli con il ghiaccio e si raffreddi, quindi sollevare il 
refrigeratore e ripetere il processo di riempimento (vedere la fase 3).

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: dopo l’uso, scaricare completamente l’acqua da calzare, 
tubo e refrigeratore. (Per scaricare il tubo, sollevarlo premendo sulla punta dell’elemento di 
scollegamento rapido.) Conservare il refrigeratore capovolto per consentirne l’asciugatura. 
Pulire periodicamente calzare, tubo e refrigeratore con alcune gocce di sapone liquido aggiunto 
all’acqua calda nel refrigeratore. Far circolare la miscela di sapone e acqua tra refrigeratore e 
calzare per alcune volte, quindi ripetere solo con acqua calda. Sciacquare a fondo.

COMPOSIZIONE DEL MATERIALE: nylon di poliuretano, nylon, schiuma di polietere.

GARANZIA: DJO, LLC s’impegna alla riparazione o alla sostituzione di tutti i componenti del 
dispositivo e dei relativi accessori in caso di difetti di lavorazione o materiali, rinvenuti entro sei 
mesi dalla data di acquisto.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI:

Avvisi

PER L’USO SU UN SOLO PAZIENTE.

NON REALIZZATO CON LATTICE DI GOMMA NATURALE.

EN CAS D’UTILISATION DE L’EMBRASSE CRYO/CUFF AVEC L’UNITÉ AIRCAST CRYO/CUFF IC, 
VEILLER À BIEN LIRE ET COMPRENDRE L’ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS INCLUSES DANS LE 
MODE D’EMPLOI DE L’UNITÉ AIRCAST CRYO/CUFF IC. 
PROFIL DE L’UTILISATEUR À QUI LE DISPOSITIF S’ADRESSE : Le dispositif s’adresse à un 
médecin autorisé, le patient, l’aide-soignant ou un membre de la famille qui prodigue les soins 
au patient. L’utilisateur doit être capable de : 
•	 Lire, comprendre et être physiquement apte à respecter toutes les consignes, les avertissements 

et les précautions qui figurent dans le mode d’emploi.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : L’embrasse AirCast Cryo/Cuff fournit une thérapie par le 
froid (cryothérapie) et la compression.

UTILISATION PRÉVUE/INDICATIONS : L’attelle Aircast Cryo/Cuff combine le froid et la 
compression focale pour limiter le gonflement et de la douleur.

FRÉQUENCE D’UTILISATION : La durée et la fréquence d’utilisation de l’embrasse Cryo/Cuff 
sont déterminées par le professionnel de la santé en fonction des besoins de chaque patient. 
Le froid généré par ce dispositif étant suffisant pour provoquer des blessures graves, veiller à 
vérifier fréquemment l’état de la peau.

CONTRE-INDICATIONS : La cryothérapie ne doit pas être utilisée sur des personnes souffrant 
de la maladie de Raynaud ou d’une autre maladie vasospastique, d’une hypersensibilité au 
froid, d’une faible sensibilité cutanée, d’une mauvaise circulation locale, d’un diabète, d’une 
drépanocytose, d’une artériosclérose, d’une cryoglobulinémie, de troubles d’hypercoagulation 
ou d’autres maladies vasculaires périphériques provoquant une ischémie ou une mauvaise 
circulation locale, une infection locale des tissus, une allergie au froid, une hypersensibilité au 
froid, une blessure antérieure au froid et une hémoglobinurie paroxystique au froid. 

Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des matériaux contenus dans ce produit.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :
•	 Le froid généré par ce dispositif est suffisant pour provoquer des blessures graves, notamment 

la nécrose de tissus. Vous devez être capable de vérifier l’état de votre peau sous l’embrasse 
(NE PAS utiliser si vous ne pouvez pas vérifier fréquemment l’état de la peau). Les personnes 
ont une sensibilité différente au froid, et leur réaction à la cryothérapie peut donc varier.

•	 Être attentif aux symptômes suivants : augmentation de la douleur, brûlure, engourdissement, 
picotement, rougeur accentuée, décoloration, démangeaisons, gonflement accru, boursouflures, 
zébrures, irritation ou autres changements de l’état cutané sous l’embrasse ou autour du site 
de traitement. Si l’une de ces situations survient, interrompre immédiatement l’utilisation du 
dispositif et appeler un médecin.

•	 Des vérifications de l’état de la peau du patient doivent être effectuées régulièrement toutes 
les heures ou toutes les deux heures. Surveiller régulièrement le patient lorsque ce dernier est 
un enfant, une personne âgée, une personne invalide ou lorsque le patient est atteint d’une 
grave maladie cardiovasculaire ou présente une faible sensibilité cutanée ou circulation due à 
une mauvaise alimentation, à des médicaments (par exemple, bêta-bloquants ou épinéphrine, 
narcotiques), au tabagisme ou à la consommation d’alcool. Si une telle surveillance doit 
s’effectuer en l’absence d’un professionnel de la santé qualifié, ce dernier doit s’assurer que le 
patient ou le soignant comprend la manière dont une telle surveillance doit être effectuée.

•	 Il est recommandé d’encourager une interruption d’au moins 20 minutes entre deux séances 
de cryothérapie de 2 heures. 

•	 Lorsque le dispositif enveloppe la peau, il convient d’appliquer une barrière (par exemple, un 
tissu ou un bandage) entre l’enveloppe et votre peau, et de ne pas le serrer autour de la zone. 
À aucun moment le dispositif ne doit toucher la peau. 

•	 Vérifier l’absence d’humidité. Si l’embrasse est humide, interrompre immédiatement 
l’utilisation du dispositif.

•	 Ne pas utiliser de bandage élastique avec l’embrasse Cryo/Cuff.
•	 Les pansements utilisés sous l’embrasse Cryo/Cuff doivent être appliqués légèrement.
•	 Lors du remplissage de l’embrasse Cryo/Cuff, ne pas relever la glacière de plus de 38 cm 

au-dessus de l’embrasse pour éviter une pression excessive.
•	 Réduire la pression en cas d’inconfort, d’engourdissement ou de fourmillement du membre.
•	 L’embrasse Cryo/Cuff est conçue pour une utilisation sur un seul patient et peut être utilisée 

sur le même patient pendant la durée du traitement.
•	 Le produit doit être nettoyé s’il est utilisé sur le même patient durant une durée prolongée 

(voir « Instructions de nettoyage » pour les informations concernant le nettoyage).
•	 Tenir les pièces de petites dimensions et les matériaux d’emballage hors de portée des jeunes 

enfants et des animaux. Ces éléments présentent un risque d’asphyxie ou d’étranglement.
•	 Le recours à des accessoires et à des pièces et matériaux détachables ou l’interconnexion à 

un autre équipement que celui décrit dans ces instructions, voire un équipement modifié, 
peuvent présenter un danger.

INFORMATIONS CONCERNANT L’APPLICATION :
1.	 PRÉPARATION DE LA GLACIÈRE - Brancher le tube bleu à la glacière. Ajouter de l’eau 

jusqu’à la ligne intérieure de la glacière puis ajouter de la glace jusqu’en haut de la glacière. 
Poser le disque d’isolation sur la glace. Bien attacher le couvercle de la glacière. Patienter 
5 minutes en secouant de temps en temps pour refroidir l’eau.

2.	 APPLIQUER L’EMBRASSE VIDE - Placer l’embrasse sur le mollet avec le raccord rapide 
vers le bas (l’embrasse peut être placée sur le devant ou l’arrière du mollet). Faire passer les 
sangles dans les anneaux blancs et bien serrer (Fig. 1).

3.	 REMPLIR L’EMBRASSE - Brancher le tube bleu à l’embrasse et veiller à entendre un clic. 
Lors de l’utilisation de l’embrasse Gravity Cryo/Cuff (non motorisée), ouvrir l’évent sur le 
couvercle de la glacière et relever la glacière de 38 cm au maximum au-dessus de l’embrasse 
(Fig. 2). (Si la glacière est relevée de plus de 38 cm au-dessus de l’embrasse, le poids et le 
volume de l’embrasse augmentent.) Tenir la glacière relevée pendant environ 30 secondes 
pendant que l’embrasse se remplit. Fermer l’évent sur le couvercle de la glacière. La glacière 
peut maintenant être débranchée de l’embrasse en appuyant sur la languette métallique sur 
le raccord rapide alors que la glacière est relevée.

4.	 REFROIDIR À NOUVEAU L’EAU - Rebrancher le tube bleu à l’embrasse, abaisser la glacière 
en dessous de l’embrasse et l’eau chaude se vide de l’embrasse dans la glacière. Attendre une 
minute ou deux pour que l’eau se mélange à la glace et se refroidisse à nouveau puis relever 
la glacière et répéter le processus de remplissage (voir l’étape 3).

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : Après usage, vider complètement l’eau de l’embrasse, du 
tube et de la glacière. (Pour vider le tube, le relever tout en appuyant sur l’extrémité du raccord 
rapide.) Ranger la glacière avec le couvercle ôté pour laisser sécher. Nettoyer régulièrement 
l’embrasse, le tube et la glacière en utilisant quelques centilitres d’eau chaude savonneuse dans 
la glacière. Faire circuler l’eau savonneuse entre la glacière et l’embrasse quelques fois, puis 
répéter avec de l’eau chaude uniquement. Bien rincer.

COMPOSITION DES MATÉRIAUX : nylon de polyuréthane, nylon, mousse de polyéther.

GARANTIE : DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l’unité ainsi que ses accessoires 
en cas de défaut matériel ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la 
date d’achat.

EXPLICATION DES SYMBOLES :

Avertissements

DISPOSITIF À USAGE UNIQUE.

FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

ALS U DE CRYO/CUFF GEBRUIKT IN COMBINATIE MET DE AIRCAST CRYO/CUFF IC-UNIT, 
ZORG ER DAN VOOR DAT U ALLE INSTRUCTIES IN DE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE 
AIRCAST CRYO/CUFF IC GELEZEN EN BEGREPEN HEBT. 
BEOOGD GEBRUIKERSPROFIEL: De beoogde gebruiker is een bevoegde medisch professional, 
de patiënt, de zorgverlener van de patiënt of een familielid dat hulp biedt. De gebruiker moet in 
staat zijn: 
•	 Alle aanwijzingen, waarschuwingen en aandachtspunten in de gebruiksaanwijzing te lezen, 

begrijpen en fysiek uit te voeren.

WERKINGSPRINCIPE: De AirCast Cryo/Cuff biedt koudebehandeling en compressie.

BEOOGD GEBRUIK/INDICATIES: De Aircast Cryo/Cuff combineert focale compressie met 
koude om zwelling en pijn tot een minimum te beperken.

FREQUENTIE VAN GEBRUIK: De duur en frequentie van gebruik van de Cryo/Cuff worden 
bepaald door de zorgverlener afhankelijk van de individuele behoeften van de patiënt. Dit 
hulpmiddel kan koud genoeg zijn om ernstig letsel te veroorzaken. Controleer de huid 
regelmatig.

CONTRA-INDICATIES: Cryotherapie mag niet worden gebruikt bij personen met de ziekte 
van Raynaud of andere vasospastische ziekten, een overgevoeligheid voor kou, verminderde 
huidgevoeligheid, lokaal aangetaste circulatie, diabetes; sikkelcelanemie, arteriosclerose, 
cryoglobulinemie, hypercoagulabiliteit of andere perifere vaatziekten die tot ischemie of slechte 
lokale circulatie leiden, lokale weefselinfectie, koudeallergie, overgevoeligheid voor kou, eerder 
opgelopen koudeletsel en paroxysmale koude hemoglobinurie. 

Niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de materialen van dit product.

WAARSCHUWINGEN EN AANDACHTSPUNTEN:
•	 Dit hulpmiddel kan koud genoeg worden om ernstig letsel te veroorzaken, met inbegrip 

van weefselnecrose. U moet in staat zijn de toestand van de huid onder de manchet te 
controleren (NIET gebruiken als u de toestand van de huid niet regelmatig kunt controleren). 
Mensen kunnen op verschillende manieren gevoelig zijn voor kou en kunnen verschillend 
reageren op koudebehandeling.

•	 Controleer op toegenomen pijn, branderig gevoel, gevoelloosheid, tintelen, toegenomen 
roodheid, verkleuring, jeuk, toegenomen zwelling, blaren, gezwollen rode plekken, irritatie en 
andere veranderingen in huidconditie onder de manchet of rond de behandelde plek. Als u 
een van deze condities aantreft, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het hulpmiddel en 
neem contact op met uw arts.

•	 De huid van de patiënt moet routinematig elke 1~2 uur worden gecontroleerd. Wees 
voorzichtig bij het gebruik en controleer de patiënt regelmatig indien het hulpmiddel wordt 
gebruikt bij kinderen, ouderen, gehandicapten, bij ernstige hart- en vaatziekten, bij patiënten 
met verminderde huidgevoeligheid of bloedsomloop vanwege slechte voeding, medicatie 
(bijvoorbeeld bètablokkers of epinefrine, narcotica), tabak- en alcoholgebruik. Als deze 
regelmatige controles plaatsvinden bij afwezigheid van het daarvoor opgeleide medisch 
personeel, moet hij of zij ervoor zorgen dat de patiënt of de verzorger van de patiënt begrijpt 
hoe deze controles moeten worden uitgevoerd.

•	 Het wordt aanbevolen om tussen cryotheraphiesessies van 2 uur minimaal 20 minuten met 
de therapie te stoppen. 

•	 Breng een barrière aan tussen de wikkel en uw huid (bijvoorbeeld een doek of verband) als u 
de wikkel op de huid aanbrengt. Wikkel het niet te strak om de plek. Geen enkel deel van de 
wikkel mag gedurende enige tijd met de huid in contact komen. 

•	 Controleer op vocht. Als vocht aanwezig is op de manchet, stop dan onmiddellijk met het 
gebruik van het hulpmiddel.

•	 Gebruik geen elastische wikkel in combinatie met de Cryo/Cuff.
•	 Verband onder de Cryo/Cuff moet licht aangebracht worden.
•	 Bij het vullen van de Cryo/Cuff mag de koeler niet hoger dan 38 cm boven de manchet 

worden gebracht om overmatige druk te vermijden.
•	 Verminder de druk bij elk gevoel van ongemak, gevoelloosheid of tintelen in het lidmaat.
•	 De Cryo/Cuff is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één patiënt en kan bij dezelfde patiënt 

worden gebruikt zolang de behandeling duurt.
•	 Het hulpmiddel moet worden gereinigd als het gedurende een lange periode is gebruikt bij 

dezelfde patiënt (zie “Aanwijzingen voor reiniging” voor reinigingsinformatie).
•	 Houd kleine onderdelen en verpakkingsmateriaal uit de buurt van kleine kinderen en dieren. 

Deze voorwerpen bergen het risico van verstikking in zich.
•	 Het kan onveilig zijn om accessoires, afneembare onderdelen en materialen te gebruiken, 

evenals het aansluiten op andere apparatuur die niet in deze instructies wordt omschreven of 
anderszins gemodificeerde apparatuur.

INFORMATIE OVER HET AANBRENGEN:
1.	 PREPAREER DE KOELER – Sluit de blauwe slang aan op de koeler. Voeg water bij tot de lijn 

in de koeler en vul vervolgens af met ijs. Leg de isolatieschijf op het ijs. Bevestig het deksel 
stevig op de koeler. Wacht 5 minuten en schud nu en dan om het water te koelen.

2.	 BRENG DE LEGE MANCHET AAN – Plaats de manchet op de kuit, met de snelkoppeling 
omlaag (de manchet kan op de voor- of achterzijde van kuit worden geplaatst). Steek de 
bandjes door de witte ringen en maak ze stevig vast (afb. 1).

3.	 VUL DE MANCHET – Sluit de blauwe slang aan op de manchet en luister of hij vastklikt. 
Als u de (niet-gemotoriseerde) Gravity Cryo/Cuff gebruikt: open de luchtopening in het 
deksel van de koeler en breng de koeler niet meer dan 38 cm boven de manchet (afb. 2). 
(Als de koeler meer dan 38 cm wordt omhooggebracht, nemen het volume en gewicht 
van de manchet toe.) Houd de koeler ongeveer 30 seconden omhoog terwijl de manchet 
wordt gevuld. Sluit de luchtopening in het deksel van de koeler. De koeler kan nu worden 
losgekoppeld van de manchet door het metalen lipje op de snelkoppeling in te drukken 
terwijl de koeler omhoog staat.

4.	 KOEL HET WATER WEER AF – Sluit de blauwe slang weer aan op de manchet en laat de 
koeler onder de manchet zakken. Het warme water wordt uit de manchet naar de koeler 
afgevoerd. Wacht ongeveer twee minuten, zodat het water kan mengen met het ijs en 
opnieuw kan afkoelen. Breng nadien de koeler omhoog en herhaal het vulproces (zie stap 3).

INSTRUCTIES VOOR REINIGING: Voer na gebruik het water volledig af uit de manchet, slang 
en koeler. (Breng de slang omhoog terwijl u op de tip van de snelkoppeling duwt om de slang 
leeg te maken.) Berg de koeler op met het deksel eraf om het geheel te laten drogen. Reinig de 
manchet, slang en koeler periodiek met vloeibare zeep in heet water. Laat het mengsel van zeep 
en water een aantal keer circuleren tussen de koeler en manchet. Doe vervolgens hetzelfde met 
alleen warm water. Volledig spoelen.

GEBRUIKTE MATERIALEN: Polyurethaan nylon, nylon, polyetherschuim.

GARANTIE: DJO, LLC zal gedurende een periode van zes maanden na de verkoopdatum het 
product en de bijbehorende accessoires geheel of gedeeltelijk repareren of vervangen als 
materiaal- of fabricagefouten geconstateerd worden.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN:

Waarschuwingen

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BIJ ÉÉN PATIËNT.

BEVAT GEEN NATUURLIJK RUBBERLATEX.

AK POUŽÍVATE MANŽETU CRYO/CUFF SO ZARIADENÍM AIRCAST CRYO/CUFF IC, 
NEZABUDNITE SI PREČÍTAŤ VŠETKY POKYNY UVEDENÉ V NÁVODE NA POUŽITIE 
ZARIADENIA AIRCAST CRYO/CUFF IC A POROZUMIEŤ IM. 
PROFIL URČENÉHO POUŽÍVATEĽA: Určený používateľ by mal byť medicínsky odborník 
s platným oprávnením, pacient, ošetrovateľ pacienta alebo člen rodiny poskytujúci pomoc. 
Používatelia by mali byť schopní: 
•	 prečítať si všetky pokyny, varovania a upozornenia v návode na použitie. Musí im porozumieť 

a byť fyzicky schopný ich vykonať.

PRINCÍP PREVÁDZKY: Zariadenie AirCast Cryo/Cuff umožňuje liečbu chladom a kompresiu.

ÚČEL POUŽITIA/INDIKÁCIE: Pomôcku Aircast Cryo/Cuff kombináciou fokálnej kompresie 
a chladu minimalizuje opuch a bolesť.

FREKVENCIA POUŽITIA: Dĺžka a frekvencia používania Cryo/Cuff sú určené zdravotníckym 
odborníkom podľa individuálnych potrieb pacienta. Toto zariadenie môže byť dostatočne 
studené na to, aby spôsobilo závažné poranenie, preto pokožku často kontrolujte.

KONRAINDIKÁCIE: Kryoterapia by sa nemala používať u osôb s Raynaudovou chorobou alebo 
inou vazospastickou chorobou, pri precitlivenosti na chlad, pri zníženej citlivosti kože, u osôb 
s narušeným lokálnym krvným obehom, u diabetikov, pri kosáčikovitej anémii, artérioskleróze, 
kryoglobulinémii, poruchách hyperkoagulačného zrážania alebo iných periférnych vaskulárnych 
chorobách spôsobujúcich ischémiu alebo nedostatočný lokálny obeh, pri lokálnej infekcii tkaniva, 
alergii na chlad, hypersenzibilite na chlad, predošlých omrzlinách a paroxyzmálnej chladovej 
hemoglobinúrii. 

Nepoužívajte, ak máte alergiu na niektorý z materiálov obsiahnutých v tomto výrobku.

VAROVANIA A UPOZORNENIA:
•	 Táto pomôcka môže byť dostatočne studená na to, aby spôsobila závažné poranenie vrátane 

nekrózy tkaniva. Musíte si vedieť často kontrolovať stav pokožky pod manžetou (zariadenie 
NEPOUŽÍVAJTE, ak si nedokážete často kontrolovať stav pokožky). Ľudia sú citliví na chlad 
rôznymi spôsobmi a na liečbu chladom môžu reagovať rôzne.

•	 Kontrolujte zvýšenú bolesť, pálenie, necitlivosť, tŕpnutie, zvýšené začervenanie, zmenu farby, 
svrbenie, zväčšenie opuchu, pľuzgiere, hrče, podráždenie alebo iné zmeny stavu kože pod 
manžetou alebo okolo liečenej oblasti. Ak sa u vás objaví niektorý z týchto stavov, ihneď 
prestaňte používať zariadenie a kontaktujte svojho lekára.

•	 Stav kože pacienta sa musí pravidelne kontrolovať každú 1 až 2 hodiny. Pravidelne sledujte 
pacientov počas používania. Predovšetkým sa musí dávať pozor na deti, starších ľudí, 
invalidných pacientov, pacientov so závažnými kardiovaskulárnymi ochoreniami, pacientov 
so zníženou citlivosťou pokožky alebo obehom z dôvodu nedostatočnej výživy, liekov (napr. 
betablokátor alebo epinefrín, narkotiká), fajčenia a pitia alkoholu. Ak sa pacienti musia 
podrobiť kontrole v neprítomnosti lekára s platným oprávnením, musí tento lekár zabezpečiť, 
aby pacient alebo ošetrovateľ porozumel spôsobu vykonávania takejto kontroly.

•	 Odporúča sa aspoň 20-minútová prestávka medzi 2-hodinovými kryoterapeutickými 
ošetreniami. 

•	 Pri aplikovaní zábalu na kožu aplikujte medzi zábal a kožu bariéru (napr. látku alebo obväz) 
a ošetrovanú oblasť ním neomotávajte tesne. Žiadna časť zábalu by sa nemala ani najkratší 
čas dotýkať kože. 

•	 Kontrolujte výskyt vlhkosti. Ak je na manžete prítomná vlhkosť, ihneď prestaňte zariadenie 
používať.

•	 Nepoužívajte elastický obväz spolu so zariadením Cryo/Cuff.
•	 Obväzy by sa pod zariadenie Cryo/Cuff mali aplikovať zľahka.
•	 Pri napĺňaní pomôcky Cryo/Cuff nezdvíhajte chladič viac ako 38 cm nad manžetu, aby ste sa 

vyhli nadmernému tlaku.
•	 Pri akomkoľvek pocite nepohodlia, znížení citlivosti alebo tŕpnutí končatiny znížte tlak.
•	 Zariadenie Cryo/Cuff je určené na použitie len pre jedného pacienta a počas trvania liečby 

môže byť používané u toho istého pacienta.
•	 Zariadenie by sa malo očistiť, ak sa u toho istého pacienta používa počas dlhodobej liečby 

(pozri informácie o čistení v časti „Návod na čistenie“).
•	 Malé diely a obalové materiály udržujte mimo dosahu detí a zvierat. Tieto položky 

predstavujú riziko udusenia alebo uškrtenia.
•	 Používanie príslušenstva, oddeliteľných častí a materiálov či pripájanie k inému zariadeniu 

neopísanému v tomto návode alebo inak upravovanému zariadeniu môžu byť nebezpečné.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ:
1.	 PRIPRAVTE CHLADIČ – Pripojte modrú hadičku k chladiču. Doplňte vodu po čiaru v chladiči, 

potom pridajte ľad po vrch chladiča. Na vrch ľadu položte izolačnú platňu. Priliehavo priložte 
vrchnák chladiča. Pri občasnom pretrepaní nechajte vodu chladiť po dobu 5 minút.

2.	 PRILOŽTE PRÁZDNU MANŽETU – Umiestnite manžetu na lýtko s ukazovateľom rýchleho 
odpojenia smerujúcim nadol (manžeta sa môže umiestniť na prednú alebo zadnú časť lýtka). 
Navlečte popruhy cez biele krúžky a pohodlne upevnite (obr. 1).

3.	 NAPLŇTE MANŽETU – Pripojte modrú hadičku k manžete, kým sa neozve cvaknutie. Pri 
používaní zariadenia Gravity Cryo/Cuff (bez motorčeka), otvorte vzduchový ventil na kryte 
chladiča a zdvihnite chladič nie viac ako 38 cm nad manžetu (obr. 2). (Ak je chladič zdvihnutý 
viac ako 38 cm, manžeta zväčší svoj objem a váhu). Počas plnenia manžety držte chladič 
zdvihnutý asi 30 sekúnd. Zavrite vzduchový ventil na kryte chladiča. Môžete teraz odpojiť 
chladič od manžety stlačením kovovej plôšky určenej na rýchle odpojenie, zatiaľ čo je chladič 
zdvihnutý.

4.	 ZNOVA SCHLAĎTE VODU – Znovu pripojte modrú hadičku k manžete, umiestnite chladič 
pod manžetu. Teplá voda tak bude odtekať z manžety do chladiča. Počkajte minútu alebo 
dve, kým sa voda s ľadom premieša a znova ochladne. Potom zdvihnite chladič a opakujte 
proces plnenia (pozri krok 3).

POKYNY NA ČISTENIE: Po použití nechajte úplne odtiecť vodu z manžety, hadičky a chladiča. 
(Na odtečenie vody z hadičky zdvihnite hadičku pri stlačenom hrote rýchleho odpojenia.) 
Uskladnite chladič s odstráneným krytom, aby vyschol. Pravidelne čistite manžetu, hadičku 
a chladič zmesou teplej vody v chladiči a tekutého mydla. Niekoľkokrát vymeňte zmes vody 
a mydla medzi chladičom a manžetou a potom to zopakujte len s teplou vodou. Úplne 
vypláchnite.

POUŽITÉ MATERIÁLY: polyuretánový nylon, nylon, polyuretánová pena.

ZÁRUKA: Spoločnosť DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti 
a jeho príslušenstva z dôvodu chyby materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od 
dátumu predaja.

VYSVETLENIE SYMBOLOV:

Varovania

IBA PRE JEDNÉHO PACIENTA.

PRI VÝROBE NEBOL POUŽITÝ PRÍRODNÝ GUMOVÝ LATEX.

HVIS CRYO/CUFF ANVENDES SAMMEN MED AIRCAST CRYO/CUFF IC-ENHEDEN SKAL 
ALLE INSTRUKTIONER, DER ER ANGIVET I BRUGSANVISNINGEN TIL AIRCAST CRYO/CUFF 
IC, LÆSES GRUNDIGT IGENNEM. 
TILSIGTET BRUGERPROFIL: Den tilsigtede bruger skal være en autoriseret læge, patienten, 
patientens omsorgsperson eller et familiemedlem, der yder bistand. Bruger skal kunne: 
•	 Læse, forstå og være fysisk i stand til at udføre alle instruktioner, advarsler og forholdsregler, 

som er angivet i brugsanvisningen.

VIRKEMÅDE: AirCast Cryo/Cuff leverer kuldebehandling og komprimering.

TILSIGTET ANVENDELSE/INDIKATIONER: Aircast Cryo/Cuff kombinerer punktkompression 
med kulde for at minimere hævelser og smerter.

ANVENDELSESHYPPIGHED: Hvor længe og hvor hyppigt Cryo/Cuff skal anvendes, afgøres 
af lægen, afhængigt af patientens individuelle behov. Da dette udstyr kan være koldt nok til at 
forårsage alvorlige personskader, skal huden kontrolleres hyppigt.

KONTRAINDIKATIONER: Kryoterapi må ikke bruges på personer med Raynauds eller andre 
vasospastiske sygdomme, kuldeoverfølsomhed, nedsat hudfølsomhed, kompromitteret 
lokalt kredsløb, diabetes, seglcelleanæmi, aterosklerose, kryoglobulinæmi, sygdomme med 
hyperkoagulation og andre perifere vaskulære sygdomme, der forårsager iskæmi eller dårligt 
lokalt kredsløb, lokal vævsinfektion, kuldeallergi, kuldeoverfølsomhed, tidligere kuldeskader eller 
paroksystisk kuldehæmoglobinuri. 

Brug ikke produktet, hvis du er allergisk over for nogen af materialerne i dette produkt.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER:
•	 Dette udstyr kan være koldt nok til at forårsage alvorlige personskader, herunder 

vævsnekrose. Det skal være muligt hyppigt at kontrollere hudens tilstand under manchetten 
(MÅ IKKE anvendes, hvis hudens tilstand ikke kan kontrolleres hyppigt). Mennesker er 
følsomme over for kulde på forskellige måder og kan reagere forskelligt på kuldebehandling.

•	 Tjek, om der er øget smerte, brændende fornemmelse, følelsesløshed, prikken, øget rødme, 
misfarvning, kløe, øget hævelse, vabler, striber, irritation eller andre ændringer i hudens 
tilstand under manchetten eller rundt om det behandlede område. Stop omgående brugen af 
udstyret og kontakt lægen, hvis nogen af disse tilstande forekommer.

•	 Patientens hudtilstand skal kontrolleres rutinemæssigt med 1 til 2 timers mellemrum. 
Der skal udvises forsigtighed, herunder rutinemæssig patientovervågning, ved brug på 
børn, ældre, mentalt svækkede, patienter med alvorlige kardiovaskulære sygdomme, nedsat 
hudfølsomhed eller cirkulation på grund af dårlig ernæring, medicin (f.eks. betablokkere, 
epinefrin og narkotika), tobak og alkohol. Hvis denne overvågning skal foregå uden den 
autoriserede sundhedspersons tilstedeværelse, skal han eller hun sikre sig, at patienten eller 
dennes omsorgsperson forstår, hvordan overvågningen skal gennemføres.

•	 Det anbefales at holde pause i mindst 20 minutter mellem hver 2-timers kryoterapisession. 
•	 Når omslaget vikles om huden, skal der anbringes en barriere (f.eks. et stykke stof eller en 

bandage) mellem omslaget og huden, og det må ikke vikles stramt omkring området. Ingen 
del af omslaget må berøre huden, uanset varighed. 

•	 Kontrollér for fugt. Stop omgående brugen af udstyret, hvis der er fugt på manchetten.
•	 Der må ikke anvendes en elastikbandage sammen med Cryo/Cuff.
•	 Bandager, der anvendes under Cryo/Cuff, skal påsættes løst.
•	 Når Cryo/Cuff fyldes, må køleenheden ikke være hævet mere end 38 cm over manchetten, 

for at undgå for højt tryk.
•	 Sænk trykket, hvis der opleves ubehag, følelsesløshed eller snurren i benet.
•	 Cryo/Cuff er kun beregnet til en enkelt patient, men kan anvendes på den samme patient 

under hele behandlingsforløbet.
•	 Anordningen skal rengøres, hvis den anvendes på den samme patient i længere tid 

(se “Rengøringsanvisninger”).
•	 Hold små dele og emballagemateriale væk fra små børn og dyr. Disse genstande udgør en 

risiko for kvælning.
•	 Det kan være farligt at bruge eller forbinde tilbehør, aftagelige dele og materialer, der ikke er 

beskrevet i denne brugsanvisning, eller på anden måde modificeret udstyr.

ANVENDELSESVEJLEDNING:
1.	 KLARGØRING AF KØLEENHED - Slut den blå slange til køleenheden. Fyld vand op til 

linjen indvendigt på køleenheden, og tilføj derefter is helt op til toppen af køleenheden. 
Læg isoleringsskiven oven på isen. Sæt køleenhedens låg på, så det slutter tæt til. Lad vandet 
afkøle i 5 minutter, mens der rystes af og til.

2.	 PÅSÆTNING AF DEN TOMME MANCHET - Anbring manchetten på læggen, så lynfrakoblingen 
vender nedad (manchetten kan placeres foran eller bag på læggen). Træk remmene gennem de 
hvide ringe, og sæt dem godt fast (fig. 1).

3.	 OPFYLDNING AF MANCHET - Slut den blå slange til manchetten, og lyt efter et klik/låselyd. 
Åbn lufthullet i køleenhedens låg, og hæv køleenheden maks. 38 cm over manchetten (fig. 2), 
når Gravity Cryo/Cuff (ikke motoriseret) anvendes. (Hvis køleenheden hæves mere end 
38 cm, øges manchettens volumen og vægt). Hold den hævede køleenhed i ca. 30 sekunder, 
mens manchetten fyldes. Luk lufthullet på køleenhedens låg. Køleenheden kan nu tages af 
manchetten ved at trykke på metalfligen på lynfrakoblingen, mens køleenheden hæves.

4.	 GENAFKØLING AF VAND - Slut igen den blå slange til manchetten, sænk køleenheden til 
under manchetten, så det opvarmede vand løber fra manchetten ned i køleenheden. Lad 
vandet blande sig med isen et minut eller to for at afkøle, og hæv derefter køleenheden igen, 
og gentag opfyldningsprocessen (se trin 3).

RENGØRINGSVEJLEDNING: Efter brug tømmes vandet helt ud af manchet, slange og 
køleenhed. (Slangen tømmes ved at blive hævet samtidig med, at der trykkes ned på spidsen 
af lynfrakoblingen). Køleenheden skal opbevares med toppen taget af, så den kan tørre. 
Manchetten, slangen og køleenheden skal rengøres med jævne mellemrum med lidt flydende 
sæbe tilsat varmt vand i køleenheden. Lad sæbe-/vandblandingen løbe mellem køleenheden 
og manchetten et par gange, og gentag derefter kun med varmt vand. Skyl grundigt.

MATERIALEINDHOLD: Polyuretannylon, nylon, polyetherskum.

GARANTI: I op til seks måneder efter salgsdatoen vil DJO, LLC i tilfælde af fejl i materialer eller 
udførelse reparere eller udskifte hele udstyret eller dele deraf samt dets tilbehør.

SYMBOLFORKLARING:

Advarsler

KUN TIL BRUG PÅ EN ENKELT PATIENT.

IKKE FREMSTILLET MED NATURGUMMILATEX.



CALF  
CRYO/CUFF

CRYO/CUFF PARA PANTORRILLA
WADEN CRYO/CUFF

POLPACCERA CRYO/CUFF
CRYO/CUFF POUR MOLLET

CRYO/CUFF VOOR KUIT
MANŽETA CRYO/CUFF NA LÝTKO

CRYO/CUFF TIL LÆG
CRYO/CUFF FÖR VAD

POHKEEN CRYO/CUFF
CRYO/CUFF FOR LEGG

KRYOMANŽETA NA LÝTKO
CRYO/CUFF DA BARRIGA DA PERNA

小腿冷疗箍带

ふくらはぎ用CRYO/CUFF
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CHINESE

简体中文

JAPANESE

日本語
使用本器械之前、请仔细完整地阅读下列使用说明。正确的应用对器械发挥正
常功能非常重要。

本製品を使用する前に必ず次の取扱説明をよくお読みください。本製品が適
正に機能するためには正しい使用法が不可欠です。

注意∶我们竭尽全力采用最先进的技术，以获得最佳的功能兼容性、强度、耐久性和舒适度，但本器械仅仅是专业医疗人员所

进行的整体治疗程序中的一个因素。我们不保证，在使用本产品的过程中能够防止所有的伤害。

注記：機能や強度、耐久性、快適性を最適化できるよう最先端技術によりあらゆる努力が払われていますが、本製品の使用
により負傷が予防されるという保証はまったくありません。

SVENSKA

FINNISH

SUOMI

CZECH

ČEŠTINA

PORTUGUESE

PORTUGUÊS
LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. 
OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN 
KANNALTA.

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ 
NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI 
NÁSTROJE.

ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA COMPLETAMENTE E COM CUIDADO AS 
SEGUINTES INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO CORRECTA É VITAL AO FUNCIONAMENTO 
CORRECTO DO DISPOSITIVO.

SWEDISH

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER 
PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS 
KORREKTA FUNKTION.

SVENSKA

AVISO: EMBORA TENHAM SIDO FEITOS TODOS OS ESFORÇOS EM TERMOS DE TÉCNICAS PARA SE 
OBTER UMA COMPATIBILIDADE MÁXIMA DA FUNÇÃO, FORÇA, DURABILIDADE E CONFORTO, NÃO 
GARANTIMOS QUE NÃO OCORRERÃO LESÕES COM A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO.

OZNÁMENÍ: I KDYŽ BYLO U NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNIK VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ PRO ZÍSKÁNÍ 
MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITY FUNKCE, SÍLY, TRVANLIVOSTI A POHODLÍ, NELZE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVÁNÍ 
TOHOTO PRODUKTU ZABRÁNÍ PORANĚNÍ.

OBS! ALLA ANSTRÄNGNINGAR HAR GJORTS OCH MODERN TEKNIK ANVÄNTS FÖR ATT UPPNÅ 
MAXIMAL ÖVERENSSTÄMMELSE AV FUNKTION, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, MEN INGA 
GARANTIER LÄMNAS ATT SKADA FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.

HUOMAUTUS: VAIKKA UUSIMPIA TEKNIIKOITA KÄYTTÄMÄLLÄ ON PYRITTY VARMISTAMAAN, ETTÄ 
TOIMIVUUS, VAHVUUS, KESTÄVYYS JA MUKAVUUS OLISIVAT PARHAAT MAHDOLLISET, MITÄÄN 
TAKUITA EI ANNETA SIITÄ, ETTÄ VAHINKO VOITAISIIN ESTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ.

NORSK
FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET 
ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

ERKLÆRING: SELV OM DET ER GJORT ALT SOM KAN GJØRES MED AVANSERTE TEKNIKKER FOR Å 
OPPNÅ MAKSIMAL FUNKSJON, STYRKE, HOLDBARHET OG KOMFORT, ER DET INGEN GARANTI FOR AT 
MAN KAN UNNGÅ SKADER VED Å BRUKE DETTE PRODUKTET.

OM DU ANVÄNDER CRYO/CUFF MED AIRCAST CRYO/CUFF IC-ENHETEN SKA DU LÄSA 
ALLA ANVISNINGAR I BRUKSANVISNINGEN TILL AIRCAST CRYO/CUFF IC OCH SE TILL 
ATT DU HAR FÖRSTÅTT DEM. 
AVSEDDA ANVÄNDARE: Systemet är avsett att användas av en legitimerad läkare eller 
sjuksköterska, patienten, patientens vårdgivare eller en familjemedlem som hjälper till. 
Användaren ska kunna: 
•	 Läsa, förstå och vara fysiskt kapabel att utföra alla anvisningar, varningar och 

försiktighetsåtgärder som anges i bruksanvisningen.

FUNKTIONSPRINCIP: AirCast Cryo/Cuff ger köldbehandling och kompression.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER: Aircast Cryo/Cuff kombinerar fokal kompression 
med kyla för att minimera svullnad och smärta.

ANVÄNDNINGSFREKVENS: Hur länge och hur ofta Cryo/Cuff ska användas bestäms av 
vårdpersonalen med hänsyn till den enskilda patientens behov. Denna enhet kan kylas ner så 
mycket att den orsakar allvarlig skada. Var därför noga med att kontrollera patientens hud ofta.

KONTRAINDIKATIONER: Kryoterapi ska inte användas på personer med Raynauds sjukdom 
eller andra vasospastiska sjukdomar, överkänslighet mot kyla, minskad hudkänslighet, nedsatt 
lokala cirkulation, diabetes, sicklecellanemi, arterioskleros, kryoglobulinemi, hyperkoagulabla 
tillstånd eller andra perifera kärlsjukdomar som orsakar ischemi eller dålig lokal cirkulation, 
lokal vävnadsinfektion, köldallergi, överkänslighet mot kyla, tidigare köldskada och paroxysmal 
köldhemoglobinuri. 

Använd inte om du är allergisk mot något av materialen i denna produkt.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
•	 Denna enhet kan kylas ner så mycket att den orsakar allvarlig skada, inklusive vävnadsnekros. 

Du måste kunna kontrollera hur din hud ser ut under manschetten (använd INTE produkten 
om du inte kan kontrollera hudens tillstånd ofta). Människor är känsliga för kyla på olika sätt 
och kan därför reagera olika på köldbehandling.

•	 Var uppmärksam på ökad smärta, sveda, domningar, stickningar, ökad rodnad, missfärgning, 
klåda, ökad svullnad, blåsor, upphöjda utslag, irritation eller andra förändringar i hudens 
tillstånd under manschetten eller runt behandlingsområdet. Om du upplever något av dessa 
tillstånd ska du omedelbart avbryta användning av enheten och kontakta din läkare.

•	 Patientens hud måste kontrolleras regelbundet, varje till varannan timme. Var noga med 
att rutinmässigt övervaka patienter vid användning av enheten på barn, äldre, patienter 
som är beslutsoförmögna, patienter med svåra hjärt- och kärlsjukdomar, patienter med 
nedsatt hudkänslighet eller cirkulation på grund av näringsbrist, läkemedelsanvändning 
(t.ex. betablockerare eller epinefrin, narkotika) eller tobaks- och alkoholbruk. Om sådan 
övervakning ska ske utan närvaro av legitimerad sjukvårdspersonal, måste personalen se till 
att patienten eller den som vårdar patienten förstår hur sådan övervakning ska ske.

•	 Det rekommenderas att man tar minst 20 minuters paus mellan 2 timmar långa 
kryoterapisessioner. 

•	 När du applicerar enhetens omslag på huden ska du lägga en barriär (t.ex. tygstycke eller 
bandage) mellan omslaget och huden, men linda det inte tätt runt området. Ingen del av 
omslaget ska röra huden vid någon tidpunkt. 

•	 Kontrollera om det förekommer fukt. Om det finns fukt på manschetten ska du omedelbart 
avbryta användningen.

•	 Använd inte ett elastiskt omslag tillsammans med Cryo/Cuff.
•	 Förband eller kompresser som används under Cryo/Cuff ska appliceras löst.
•	 När Cryo/Cuff fylls får kylaren inte höjas mer än 38 cm över manschetten för att undvika för 

högt tryck.
•	 Lätta på trycket vid minsta obehag, domningar eller stickningar i extremiteten.
•	 Cryo/Cuff är endast avsedd för användning på en patient, men kan användas på samma 

patient under hela behandlingstiden.
•	 Produkten ska rengöras om den används av samma patient under en längre tid (se avsnittet 

”Anvisningar för rengöring” för information om rengöring).
•	 Förvara smådelar och förpackningsmaterial på betryggande avstånd från små barn och djur. 

Dessa artiklar utgör en kvävnings- eller strypningsrisk.
•	 Det kan vara riskabelt att använda tillbehör, löstagbara delar och material, koppla samman 

produkten med annan utrustning som inte beskrivs i dessa anvisningar eller på något sätt 
modifiera utrustningen.

INFORMATION OM ANVÄNDNING:
1.	 FÖRBERED KYLAREN – Anslut den blå slangen till kylaren. Fyll på vatten upp till 

markeringsstrecket i kylaren och fyll sedan på kylaren med is. Lägg isoleringsskivan ovanpå 
isen. Sätt på locket på kylaren ordentligt. Vänta i 5 minuter medan du skakar då och då för 
att kyla vattnet.

2.	 SÄTT PÅ DEN TOMMA MANSCHETTEN – Placera manschetten på vaden sp att 
snabbkopplingen pekar nedåt (manschetten kan placeras på vadens fram- eller baksida). 
Trä banden genom de vita ringarna och fäst dem ordentligt (fig. 1).

3.	 FYLL MANSCHETTEN – Anslut den blå slangen till manschetten. Det ska höras ett klick/
snäpp. Vid användning av Gravity Cryo/Cuff (ej motordriven) ska du öppna luftventilen på 
kylarens lock och höja kylaren högst 38 cm över manschetten (fig. 2). (Om kylaren höjs 
mer än 38 cm kommer manschettens volym och vikt att öka.) Håll den höjda kylaren i cirka 
30 sekunder medan manschetten fylls. Stäng luftventilen på kylarens lock. Kylaren kan nu 
kopplas bort från manschetten genom att man trycker på metallfliken på snabbkopplingen 
medan kylaren är upphöjd.

4.	 KYL VATTNET PÅ NYTT – Återanslut den blå slangen till manschetten, sänk kylaren så att 
den står under manschetten. Det uppvärmda vattnet kommer att rinna ut ur manschetten 
och in i kylaren.Vänta en eller två minuter så att vattnet blandas med isen och kyls ned på 
nytt. Höj därefter kylaren och upprepa fyllningsprocessen (se steg 3).

ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING: Töm manschetten, slangen och kylaren helt på vatten efter 
användning. (Du tömmer slangen genom att höja den samtidigt som du trycker på spetsen 
på snabbkopplingen.) Förvara kylaren med locket av så att den torkar. Rengör manschetten, 
slangen och kylaren regelbundet med lite flytande tvål och varmt vatten i kylaren. Låt tvål/
vattenblandningen rinna mellan kylaren och manschetten några gånger och upprepa därefter 
med bara varmt vatten. Skölj noggrant.

PRODUKTMATERIAL: Polyuretannylon, nylon, polyeterskum.

GARANTI: DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör 
vid defekter i material eller utförande under en period om sex månader från och med 
försäljningsdatum.

SYMBOLFÖRKLARING:

Varningar

ENDAST AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ EN PATIENT.

INTE TILLVERKAD AV NATURGUMMI (LATEX).

JOS KÄYTÄT CRYO/CUFF-MANSETTIA AIRCAST CRYO/CUFF IC -LAITTEEN 
KANSSA, VARMISTA, ETTÄ OLET LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT KAIKKI 
AIRCAST CRYO/CUFF IC -LAITTEEN OPPAASSA ANNETUT OHJEET. 
KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET: Laite on tarkoitettu valtuutetun 
terveydenhuollon ammattilaisen, potilaan, hänen hoitajansa tai häntä avustavien perheenjäsenten 
käytettäväksi. Käyttäjän on voitava 
•	 lukea, ymmärtää ja olla fyysisesti kykenevä noudattamaan käyttötietojen kaikkia ohjeita, 

varoituksia ja huomautuksia.

KÄYTTÖPERIAATE: AirCast Cryo/Cuff antaa kylmähoitoa ja puristusta.

KÄYTTÖTARKOITUS/KÄYTTÖAIHEET: Aircast Cryo/Cuff -tuotteessa yhdistyvät paikallinen 
kompressio ja kylmyys, joiden avulla se vähentää turvotusta ja kipua.

KÄYTTÖTIHEYS: Cryo/Cuff-mansetin käytön pituuden ja tiheyden määrittelee 
terveydenhuollon ammattilainen potilaan tarpeiden perusteella. Tämä laite voi olla niin kylmä, 
että se aiheuttaa vakavia vammoja, joten muista tarkistaa ihon kunto usein.

VASTA-AIHEET: Kylmähoitoa ei saa käyttää henkilöille, joilla on Raynaudin tauti tai muu 
vasospastinen sairaus; kylmäyliherkkyys; heikentynyt ihon herkkyys; diabetes ja siihen 
liittyvä paikallisen verenkierron heikentyminen; sirppisoluanemia; valtimonkovettu-
mistauti; kryoglobulinemia; hyytymishäiriöitä (hyperkoaguloituvuus) tai muita perifeerisiä 
verisuonitauteja, jotka aiheuttavat iskemiaa tai heikentävät paikallista verenkiertoa; 
paikallinen kudosinfektio; kylmäallergia; aiempi paleltumavamma tai paroksysmaalinen 
kylmähemoglobinuria. 

Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen jollekin sen sisältämälle materiaalille.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET:
•	 Tämä laite voi olla niin kylmä, että se voi aiheuttaa vakavia vammoja, kuten kudoskuolion. 

Sinun täytyy pystyä tarkistamaan kylmätyynyn alla olevan ihon kunto (ÄLÄ käytä, jos et voi 
tarkistaa ihosi kuntoa usein). Ihmiset ovat herkkiä kylmälle usein eri tavoin, ja eri ihmiset 
voivat reagoida kylmähoitoon eri tavoin.

•	 Tarkista, esiintyykö kylmätyynyn alla tai hoitoalueen ympärillä enemmän kipua, kuumotusta, 
tunnottomuutta, kihelmöintiä, punaisuutta, värinmuutoksia, kutinaa, turvotusta, rakkuloita, 
ihopaukamia, ärsytystä tai muita ihomuutoksia. Jos koet jotain näistä oireista, lopeta laitteen 
käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.

•	 Potilaan ihon kunto on tarkistettava säännöllisesti 1–2 tunnin välein. Potilaan hoidossa 
on noudatettava varovaisuutta tarkkailemalla potilasta säännöllisesti silloin, kun 
tuotetta käytetään lapsille, vanhuksille, toimintakyvyttömille potilaille, vaikeaa sydän- ja 
verisuonitautia sairastaville sekä potilaille, joiden ihon herkkyys tai verenkierto on heikentynyt 
huonon ravinnonsaannin, lääkkeiden (esim. beetasalpaajien tai epinefriinin, nukutusaineiden), 
tupakan tai alkoholin käytön vuoksi. Jos kyseinen tarkkailu tehdään ilman valtuutetun 
terveydenhuollon ammattilaisen paikallaoloa, tämän on varmistettava, että potilas tai hänen 
hoitajansa ymmärtää, miten tarkkailu tulee suorittaa.

•	 On suositeltavaa pitää vähintään 20 minuutin tauko 2 tuntia kestävien kylmähoitokertojen 
välillä. 

•	 Kun tuotteen kääreosa asetetaan iholle, levitä kääreen ja ihon välille jonkinlainen suojakerros 
(esimerkiksi kankaanpala tai sidos) äläkä kääri käärettä tiukasti koko alueen ympärille. 
Mikään kääreen osa ei saa koskea ihoon pitkäaikaisesti. 

•	 Tarkista, onko laitteessa kosteutta. Jos mansetissa on kosteutta, lopeta sen käyttö 
välittömästi.

•	 Älä käytä joustavaa käärettä Cryo/Cuff-mansetin kanssa.
•	 Cryo/Cuff-mansetin alla käytettävät siteet eivät saa olla kireitä.
•	 Täyttäessäsi Cryo/Cuff-mansettia älä nosta jäähdytintä yli 38 cm mansettia korkeammalle 

liikapaineen välttämiseksi.
•	 Vähennä painetta, jos tunnet raajassa epämukavuutta, turtumista tai pistelyä.
•	 Cryo/Cuff-mansetti on suunniteltu vain yhden potilaan käytettäväksi, ja sama potilas voi 

käyttää sitä koko hoidon ajan.
•	 Laite tulee puhdistaa, jos sama potilas käyttää sitä pitkän aikaa (ks. puhdistustiedot kohdasta 

”Puhdistusohjeet”).
•	 Säilytä pieniä osia ja pakkausmateriaaleja pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Nämä 

esineet voivat aiheuttaa tukehtumis- tai kuristumisvaaran.
•	 Lisävarusteiden, irrotettavien osien ja materiaalien käyttö, liittäminen laitteisiin, joita ei ole 

mainittu näissä ohjeissa, tai laitteiston muu muokkaaminen voi olla vaarallista.

PUKEMISOHJEET:
1.	 VALMISTELE JÄÄHDYTIN – Liitä sininen letku jäähdyttimeen. Lisää vettä jäähdyttimen 

sisäviivaan asti ja lisää sitten jäätä jäähdyttimen yläosaan. Aseta eristyslevy jään päälle. 
Kiinnitä jäähdyttimen kansi tiiviisti. Anna veden jäähtyä 5 minuuttia ajoittain ravistellen.

2.	 ASETA TYHJÄ MANSETTI – Sijoita mansetti pohkeelle pikaliitin alaspäin (mansetti voidaan 
sijoittaa pohkeen eteen tai taakse). Pujota hihnat valkoisten lenkkien läpi ja kiinnitä tukevasti 
(kuva 1).

3.	 TÄYTÄ MANSETTI – Liitä sininen letku mansettiin. Kuulet napsahduksen. Jos käytät 
(ei-moottorikäyttöistä) Gravity Cryo/Cuff -laitetta, avaa jäähdyttimen kannen ilma-aukko 
ja kohota jäähdytintä enintään 38 cm mansettia korkeammalle (kuva 2). (Jos jäähdytintä 
nostetaan enemmän kuin 38 cm, mansetin tilavuus ja paino lisääntyvät.) Pitele jäähdytintä 
koholla noin 30 sekuntia mansetin täyttyessä. Sulje jäähdyttimen kannen ilma-aukko. 
Jäähdytin voidaan nyt irrottaa mansetista painamalla pikaliittimen metallikielekettä 
jäähdyttimen ollessa koholla.

4.	 JÄÄHDYTÄ VESI UUDESTAAN – Liitä sininen letku mansettiin ja laske jäähdytin mansetin 
alapuolelle, jolloin lämmennyt vesi virtaa mansetista jäähdyttimeen. Anna veden sekoittua 
jäihin ja jäähtyä minuutin tai kaksi, ja nosta sitten jäähdytintä ja toista täyttöprosessi (ks. 
vaihetta 3).

PUHDISTUSOHJEET: Tyhjennä kaikki vesi käytön jälkeen mansetista, letkusta ja 
jäähdyttimestä. (Tyhjennä letku kohottamalla sitä samalla, kun painat pikaliittimen kärkeä.) 
Varastoi jäähdytin kansi irrotettuna, jotta se kuivuu. Puhdista mansetti, letku ja jäähdytin ajoittain 
lisäämällä jäähdyttimeen nestesaippuaa ja kuumaa vettä. Kierrätä saippua-vesiseosta muutaman 
kerran jäähdyttimen ja mansetin välillä ja toista sitten pelkällä lämpimällä vedellä. Huuhtele 
perusteellisesti.

AINESISÄLTÖ: Polyuretaaninailon, nailon, polyuretaanivaahto.

TAKUU: DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteiden osat 
sekä lisävarusteet kuuden kuukauden ajan myyntipäivästä.

SYMBOLIEN SELITYS:

Varoitukset

VAIN YHDEN POTILAAN KÄYTTÖÖN.

VALMISTUKSESSA EI OLE KÄYTETTY LUONNONKUMILATEKSIA.

HVIS DU SKAL BRUKE CRYO/CUFF MED AIRCAST CRYO/CUFF IC-ENHETEN, MÅ DU 
SØRGE FOR Å HA LEST OG FORSTÅTT ALLE ANVISNINGENE I BRUKSANVISNINGEN FOR 
AIRCAST CRYO/CUFF IC-ENHETEN FØR DEN TAS I BRUK. 
TILTENKT BRUKERPROFIL: Den tiltenkte brukeren skal være lisensiert helsepersonell, 
pasienten, pasientens omsorgsperson eller et familiemedlem som hjelper. Brukeren skal være 
i stand til å gjøre følgende: 
•	 Lese, forstå og være i fysisk stand til å utføre alle anvisningene, advarslene og forholdsreglene 

som er oppgitt i bruksinformasjonen.

BRUKSPRINSIPP: AirCast Cryo/Cuff gir kuldebehandling og kompresjon.

TILSIKTET BRUK / INDIKASJONER: Aircast Cryo/Cuff kombinerer fokal kompresjon med kulde 
for å minimalisere hevelse og smerte.

BRUKSFREKVENS: Helsepersonell skal avgjøre hvor lenge og hvor ofte Cryo/Cuff skal brukes, 
ut fra behovet til den enkelte pasient. Dette produktet kan bli så kaldt at det kan forårsake 
alvorlig skade. Sørg for å kontrollere huden ofte.

KONTRAINDIKASJONER: Kryoterapi skal ikke brukes på personer med Raynauds sykdom eller 
annen vasospastisk sykdom, hypersensitivitet for kulde, nedsatt hudsensitivitet, diabetikere 
med svekket lokal sirkulasjon, sigdcelleanemi, arteriosklerose, kryoglobulinemi, hyperkoagulable 
koaguleringsforstyrrelser eller andre perifere vaskulære sykdommer som forårsaker iskemi eller 
dårlig lokal sirkulasjon, lokal vevsinfeksjon, kuldeallergi, kuldeoverfølsomhet, tidligere kuldeskade 
og paroksysmal kuldehemoglobinuri. 

Skal ikke brukes hvis du er allergisk mot noen av materialene i dette produktet.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER:
•	 Dette produktet kan bli så kaldt at det kan forårsake alvorlig skade, inkludert vevsnekrose. 

Du må være i stand til å kontrollere hudens tilstand under mansjetten. (Bruk IKKE produktet 
hvis du ikke kan kontrollere hudens tilstand ofte.) Mennesker er følsomme for kulde på ulike 
måter og kan reagere forskjellig på kuldebehandling.

•	 Vær oppmerksom på økt smerte, brennende følelse, nummenhet, prikking, økt rødhet, 
misfarging, kløe, økt hevelse, blemmer, røde hevelser, irritasjon eller andre forandringer i 
hudens tilstand under mansjetten eller rundt behandlingsområdet. Hvis du opplever noen av 
disse tilstandene, skal du umiddelbart slutte å bruke produktet og ta kontakt med lege.

•	 Pasientenes hudtilstand må kontrolleres regelmessig hver 1~2 time. Vis forsiktighet ved å 
rutinemessig overvåke pasienten ved bruk på barn, eldre, uføre pasienter, pasienter med 
alvorlige kardiovaskulære sykdommer, nedsatt hudsensitivitet eller sirkulasjon på grunn 
av dårlig ernæring, eller pasienter som tar medisiner (f.eks. betablokkere eller epinefrin, 
narkotika) eller bruker tobakk og alkohol. Hvis denne overvåkingen skal utføres uten at 
autorisert helsepersonell er tilstede, må vedkommende sikre at pasienten eller pasientens 
omsorgstaker forstår hvordan overvåkingen skal utføres.

•	 Det anbefales minst 20 minutters pause mellom 2 timer lange kryoterapiøkter. 
•	 Når du legger omslaget på huden, legger du en barriere (f.eks. en klut eller en bandasje) 

mellom omslaget og huden. Du må ikke vikle det stramt rundt området. Omslaget skal ikke 
berøre huden. 

•	 Vær oppmerksom på fuktighet. Hvis det er fuktighet på mansjetten, skal du umiddelbart 
slutte å bruke produktet.

•	 Bruk ikke en elastisk bandasje sammen med Cryo/Cuff.
•	 Bandasjer som brukes under Cryo/Cuff, må sitte løst.
•	 For å unngå for høyt trykk må kjøleenheten ikke være høyere enn 38 cm over mansjetten når 

Cryo/Cuff fylles.
•	 Reduser trykket ved enhver følelse av ubehag, nummenhet eller prikking i ekstremiteten.
•	 Cryo/Cuff er kun beregnet for bruk på én pasient, men kan brukes på samme pasient så lenge 

behandlingen varer.
•	 Produktet bør rengjøres hvis det brukes på samme pasient over lengre tid (se anvisningene 

under “Rengjøring”).
•	 Små deler og emballasjemateriale må oppbevares utilgjengelig for små barn og dyr. Disse 

gjenstandene kan utgjøre en kvelningsfare.
•	 Det kan være utrygt å bruke tilbehør, løse deler og materialer med produktet, koble til utstyr 

som ikke er beskrevet i disse anvisningene eller bruke modifisert utstyr.

BRUKSANVISNING:
1.	 KLARGJØR KJØLEENHETEN – Koble den blå slangen til kjøleenheten. Fyll på vann opp til 

linjen i kjøleenheten, og fyll deretter opp med is. Legg isolasjonsplaten over isen. Fest lokket 
på kjøleenheten slik at det sitter godt fast. Vent i 5 minutter slik at vannet kjøles ned. Rist på 
kjøleenheten fra tid til annen.

2.	 SETT PÅ DEN TOMME MANSJETTEN – Plasser mansjetten på leggen slik at hurtigkoblingen 
vender ned (mansjetten kan plasseres foran eller bak på leggen). Tre stroppene gjennom de 
hvite ringene, og fest dem slik at de sitter godt (fig. 1).

3.	 FYLL MANSJETTEN – Koble den blå slangen til mansjetten. Du skal høre et klikk. Ved bruk 
av Gravity Cryo/Cuff (ikke motorisert) skal du åpne lufteventilen på kjøleenhetens lokk og 
løfte kjøleenheten slik at den er maksimalt 38 cm over mansjetten (fig. 2). (Hvis kjøleenheten 
er mer enn 38 cm over mansjetten, økes mansjettens volum og vekt.) Hold kjøleenheten over 
mansjetten i ca. 30 sekunder mens mansjetten fylles. Steng lufteventilen på kjøleenhetens 
lokk. Du kan nå koble kjøleenheten fra mansjetten ved å trykke på metalltappen på 
hurtigkoblingen mens kjøleenheten er i hevet stilling.

4.	 KJØLE NED VANNET IGJEN – Koble den blå slangen til mansjetten igjen, senk kjøleenheten 
slik at den er lavere enn mansjetten, og la det oppvarmede vannet renne fra mansjetten og 
inn i kjøleenheten. Vent et minutt eller to slik at vannet blander seg med isen og kjøles ned. 
Løft deretter kjøleenheten og gjenta fylleprosessen (se trinn 3).

RENGJØRING: Etter bruk skal du tømme mansjetten, slangen og kjøleenheten helt for vann. 
(For å tømme slangen hever du den mens du trykker på spissen på hurtigkoblingen.) Oppbevar 
kjøleenheten med lokket av slik at den får tørke. Rengjør mansjetten, slangen og kjøleenheten 
regelmessig ved å ha varmt vann tilsatt litt flytende såpe i kjøleenheten. La såpevannet sirkulere 
mellom kjøleenheten og mansjetten noen ganger, og gjenta deretter med kun varmt vann. Skyll 
grundig.

MATERIALINNHOLD: Polyuretan-nylon, nylon, polyeterskum.

GARANTI: DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele eller deler av enheten og tilbehøret ved 
defekter i materialer eller utførelse, innenfor en periode på seks måneder fra kjøpsdatoen.

SYMBOLFORKLARING:

Advarsler

KUN FOR BRUK PÅ ÉN PASIENT.

IKKE LAGET MED NATURGUMMILATEKS.

CHCETE-LI POUŽÍVAT SYSTÉM CRYO/CUFF S JEDNOTKOU AIRCAST CRYO/CUFF IC, 
PROSTUDUJTE SI VŠECHNY POKYNY UVÁDĚNÉ V NÁVODU K POUŽITÍ JEDNOTKY 
AIRCAST CRYO/CUFF IC. 
PROFIL ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATELE: Zamýšleným uživatelem je lékařský pracovník s licencí, 
pacient, pacientův pečovatel nebo asistující rodinný příslušník. Uživatel musí být schopen: 
•	 přečíst všechny pokyny, varování a upozornění uvedené v návodu k použití, porozumět jim 

a fyzicky je dodržovat.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ: Kryomanžeta AirCast Cryo/Cuff zajišťuje léčbu chladem a kompresi.

ÚČEL POUŽITÍ / INDIKACE: Kryomanžeta Aircast Cryo/Cuff kombinuje fokální kompresi 
s chladem, čímž minimalizuje otok a bolest.

FREKVENCE POUŽÍVÁNÍ: Délku a frekvenci používání kryomanžety stanoví lékař v závislosti 
na individuálních potřebách pacienta. Tento produkt může při příliš nízké teplotě způsobit vážné 
poranění. Kůži je nutné pravidelně kontrolovat.

KONTRAINDIKACE: Kryoterapie by se neměla používat u osob s Raynaudovou nemocí 
nebo jiným vazospastickým onemocněním, přecitlivělostí na chlad, sníženou citlivostí kůže, 
diabetem s poruchou místní cirkulace, srpkovitou anémií, arteriosklerózou, kryoglobulinemií, 
hyperkoagulačními poruchami srážlivosti nebo jinými periferními cévními onemocněními 
způsobujícími ischemii nebo špatnou lokální cirkulaci, lokální infekcí tkání, alergií na 
chlad, přecitlivělostí na chlad, předchozím poraněním chladem a paroxyzmální chladovou 
hemoglobinurií. 

Pokud jste alergičtí na jakékoli materiály obsažené v tomto produktu, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ:
•	 Tento prostředek může při příliš nízké teplotě způsobit vážné poškození, včetně tkáňové 

nekrózy. Je nutné, abyste byli schopni kontrolovat stav kůže pod manžetou (NEPOUŽÍVEJTE, 
pokud nemůžete kůži pravidelně kontrolovat). Jednotliví lidé reagují na chlad různým 
způsobem a jejich reakce na léčbu chladem se tedy může lišit.

•	 Všímejte si zvýšené bolesti, pálení, necitlivosti, štípání, zvýšeného zarudnutí, zblednutí, 
svědění, nárůstu otoku, puchýřů, podlitin, podráždění nebo jiných změn na kůži v místě pod 
manžetou nebo v jejím okolí. Pokud zaznamenáte některou z uvedených změn, okamžitě 
přestaňte produkt používat a kontaktujte svého lékaře.

•	 Kontroly stavu kůže pacienta musí probíhat pravidelně každé 1–2 hodiny. Postupujte opatrně 
a pravidelně monitorujte pacienty, u kterých se systém používá, pokud se jedná o děti, 
starší osoby, nezpůsobilé pacienty, pacienty se závažným onemocněním kardiovaskulárního 
systému nebo pacienty se sníženou citlivostí kůže či cirkulací z důvodu špatné výživy, užívání 
léčiv (např. betablokátory nebo epinefrin, narkotika), kouření a užívání alkoholu. Pokud má 
toto monitorování proběhnout mimo dohled zdravotnického pracovníka s licencí, musí 
tento pracovník zajistit, aby pacient nebo pečovatel pacienta pochopili, jak se má takové 
monitorování provádět.

•	 Doporučuje se, aby mezi 2 hodinovými sezeními kryoterapie proběhla alespoň 20minutová 
přestávka. 

•	 Při aplikaci zábalového prostředku na kůži vložte mezi zábal a kůži bariéru (např. látku nebo 
obvaz) a neomotávejte jej příliš těsně kolem oblasti. Žádná část zábalu se po dobu léčby 
nemá dotýkat kůže. 

•	 Zkontrolujte vlhkost. Zaznamenáte-li na manžetě vlhkost, okamžitě přestaňte tento produkt 
používat.

•	 Nepoužívejte současně kryomanžetu a elastický zábal.
•	 Převazové materiály pod kryomanžetou by měly být lehce ovázány.
•	 Při plnění kryomanžety nezvedejte chladič výše než 38 cm nad manžetu, abyste zamezili 

nadměrnému tlaku.
•	 Pokud pocítíte nepohodlí, necitlivost nebo brnění končetiny, snižte tlak.
•	 Kryomanžeta je určena k použití pouze pro jednoho pacienta, a to v průběhu celé jeho léčby.
•	 Pokud pacient používá manžetu po delší dobu, je nutné ji čistit (informace o čištění viz „Pokyny 

k čištění“).
•	 Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Tyto části představují 

riziko udušení nebo uškrcení.
•	 Používání příslušenství nebo odpojitelných částí a materiálů neuvedených v těchto pokynech 

či propojování s jiným prostředkem neuvedeným v těchto pokynech nebo jiná úprava 
prostředku mohou být nebezpečné.

POKYNY K POUŽITÍ:
1.	 PŘIPRAVTE CHLADIČ – připojte modrou hadičku k chladiči. Doplňte vodu až po rysku uvnitř 

chladiče, poté přidejte led až po horní okraj chladiče. Na led položte izolační disk. Chladič 
těsně přikryjte víkem. Vyčkejte 5 minut a občas chladič protřepejte, aby se voda ochladila.

2.	 NASAĎTE PRÁZDNOU MANŽETU – umístěte manžetu na lýtko s rychlým odpojením 
směřující dolů (manžeta může být umístěna na přední nebo zadní část lýtka). Protáhněte 
pásky skrze bílé kroužky a pevně je zajistěte (obr. 1).

3.	 NAPLŇTE MANŽETU – připojte modrou hadičku k manžetě. Při použití systému Gravity 
Cryo/Cuff (bez motoru) otevřete vzduchový ventil na víku chladiče a zvedněte chladič 
maximálně 38 cm nad manžetu (obr. 2). (Je-li chladič zvednut výše než 38 cm, manžeta 
zvýší svůj objem a hmotnost.) Během plnění manžety držte chladič ve zvýšené poloze po 
dobu 30 vteřin. Uzavřete ventil na víku chladiče. Chladič může být nyní odpojen od manžety 
stlačením kovové zarážky na rychlém odpojení, zatímco je chladič zvednutý.

4.	 ZNOVU OCHLAĎTE VODU – opětovně napojte modrou hadičku na manžetu, snižte chladič 
pod manžetu a ohřátá voda přeteče z manžety do chladiče. Vyčkejte minutu či dvě, než se 
voda zamíchá s ledem a ochladí, poté nazvedněte chladič a opakujte plnicí proces (viz krok 3).

POKYNY K ČIŠTĚNÍ: Po použití vypusťte veškerou vodu z manžety, hadičky a chladiče. (Abyste 
vypustili hadičku, nadzdvihněte ji a současně stlačte konec rychlého odpojení.) Chladič skladujte 
bez víka, abyste umožnili jeho usušení. Manžetu, hadičku a chladič čistěte pravidelně pomocí 
několika kapek tekutého mýdla rozpuštěného v horké vodě v chladiči. Několikrát recyklujte vodu 
s mýdlem mezi chladičem a manžetou a poté postup opakujte pouze s teplou vodou. Důkladně 
vypláchněte.

POUŽITÝ MATERIÁL: Polyuretanový nylon, nylon, polyetherová pěna

ZÁRUKA: Společnost DJO, LLC, provede opravu nebo výměnu celého výrobku nebo jeho části 
a jeho příslušenství, pokud do šesti měsíců od data prodeje dojde k závadě z důvodu vady 
materiálu nebo chybného zpracování.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ:

Varování

POUZE PRO JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ.

NEOBSAHUJE PŘÍRODNÍ PRYŽOVÝ LATEX.

SE ESTÁ A UTILIZAR CRYO/CUFF COM A UNIDADE AIRCAST CRYO/CUFF IC, CERTIFIQUE-SE 
DE QUE LÊ E COMPREENDE TODAS AS INSTRUÇÕES LOCALIZADAS NAS INSTRUÇÕES DE 
UTILIZAÇÃO DA AIRCAST CRYO/CUFF IC. 
PERFIL DO UTILIZADOR PREVISTO: o utilizador previsto deverá ser um profissional médico 
licenciado, o paciente, o prestador de cuidados ou um familiar do paciente que preste assistência 
ao mesmo. O utilizador deve ser capaz de: 
•	 Ler, compreender e ser fisicamente capaz de efectuar todas as instruções, advertências 

e cuidados mencionados nas informações de utilização.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: o sistema de terapia a frio Cryo/Cuff IC proporciona frio 
e compressão.

UTILIZAÇÃO PREVISTA/INDICAÇÕES: a Aircast Cryo/Cuff combina compressão localizada 
com a aplicação de frio a fim de reduzir inchaços e dores.

FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO: a duração e a frequência de utilização da Cryo/Cuff são 
determinadas pelo profissional de saúde com base nas necessidades de cada paciente. Este 
dispositivo pode estar frio o suficiente para provocar lesões graves. Certifique-se de que verifica 
a pele frequentemente.

CONTRA-INDICAÇÕES: a crioterapia não deve ser aplicada em pessoas com doença de 
Raynaud ou outra doença vasoespástica, hipersensibilidade ao frio, sensibilidade cutânea 
reduzida, má circulação local, diabetes, anemia falciforme, arteriosclerose, crioglobulinemia, 
distúrbios de hipercoagulabilidade ou outras doenças vasculares periféricas causadoras de 
isquemia ou fraca circulação local; infeção local de tecidos; alergia ao frio, hipersensibilidade ao 
frio, anteriores lesões causadas por frio e hemoglobinúria paroxística ao frio. 

Não utilize se for alérgico a qualquer um dos materiais contidos neste produto.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:
•	 Este dispositivo pode estar frio o suficiente para provocar lesões graves, incluindo necrose 

dos tecidos. Deve ser capaz de verificar as condições da pele por debaixo da braçadeira (NÃO 
utilize, se não puder verificar a condição da pele frequentemente). As pessoas são sensíveis ao 
frio de diversas formas e podem reagir de forma diferente ao tratamento a frio.

•	 Verifique se existe aumento de dor, sensação de queimadura, dormência, formigueiro, 
aumento de vermelhidão, descoloração, prurido, aumento de inchaço, bolhas, vergões, 
irritação ou outras alterações nas condições da pele por debaixo da bota ou à volta da 
área de tratamento. Se manifestar alguma destas condições, interrompa imediatamente a 
utilização do dispositivo e contacte o seu médico.

•	 A pele do paciente deverá ser regularmente verificada a cada cerca de 1 ou 2 horas. Deverá 
ser tomado cuidado especial monitorizando regularmente o paciente no caso de utilização 
em crianças, idosos, pacientes incapacitados, doenças cardiovasculares graves, pessoas 
com sensibilidade cutânea reduzida ou problemas de circulação derivados de má nutrição, 
medicamentos (por exemplo, bloqueador beta ou epinefrina, narcóticos), consumo de tabaco 
e álcool. Se essa monitorização ocorrer longe da presença de um profissional de cuidados de 
saúde autorizado, este deve assegurar-se de que o paciente, ou o responsável pelo paciente, 
compreende como deve ser efetuada essa monitorização.

•	 Recomenda-se uma paragem de, pelo menos, 20 minutos entre sessões de crioterapia de 
2 horas. 

•	 Ao aplicar o invólucro do dispositivo na pele, aplique uma barreira (por exemplo, um pano ou 
ligadura) entre o invólucro e a sua pele e não o aperte em demasia à volta da área. Nenhuma 
parte do invólucro deve entrar em contacto com a pele durante qualquer período de tempo. 

•	 Verifique a humidade. Se existir humidade na braçadeira, interrompa imediatamente a 
utilização do dispositivo.

•	 Não utilize uma ligadura elástica em conjunto com a Cryo/Cuff.
•	 Os pensos colocados sob a Cryo/Cuff não devem estar muito apertados.
•	 Durante o enchimento da Cryo/Cuff, não eleve o refrigerador a uma altura superior a 38 cm 

acima da braçadeira para evitar pressão excessiva.
•	 Reduza a pressão caso o paciente se queixe de qualquer tipo de desconforto, dormência ou 

formigueiro do membro.
•	 A Cryo/Cuff foi concebida para utilização num único paciente e pode ser utilizada no mesmo 

paciente durante todo o tratamento.
•	 O dispositivo deve ser limpo, caso seja utilizado no mesmo paciente durante um longo 

período de tempo (consulte “Instruções de Limpeza” para obter informações sobre a limpeza).
•	 Mantenha as peças pequenas e os materiais de embalagem afastados de crianças pequenas 

e animais. Estes itens acarretam um risco de asfixia ou de estrangulamento.
•	 Poderá não ser seguro utilizar os acessórios, peças e materiais destacáveis ou interligar com 

outro equipamento não descrito nestas instruções, ou equipamento modificado de outra 
forma.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO:
1.	 PREPARE O REFRIGERADOR - Ligue o tubo azul ao refrigerador. Adicione água no interior 

do refrigerador, depois gelo no topo. Coloque o disco de isolamento sobre o gelo. Aperte bem 
a tampa do refrigerador. Deixe repousar durante 5 minutos, agitando ocasionalmente, para 
gelar a água.

2.	 APLIQUE A PERNEIRA VAZIA - posicione a perneira na barriga da perna, de modo a que 
o sistema de desconexão rápida fique virado para baixo (a perneira pode ser posicionada na 
parte da frente ou de trás da barriga da perna). Passe as tiras através dos anéis brancos e 
aperte frouxamente (Fig. 1).

3.	 ENCHA A BOTA - Ligue o tubo azul à bota, ouça um clique/encaixe. Quando utiliza a Gravity 
Cryo/Cuff (não mecânica), abra a abertura de ventilação existente na tampa do refrigerador 
e eleve o mesmo a uma altura não superior a 38 cm acima da bota (Fig. 2). (Se elevar o 
refrigerador mais de 38 cm, a bota aumentará de volume e peso.) Segure o refrigerador 
a esta altura durante cerca de 30 segundos enquanto a bota enche. Feche a abertura de 
ventilação da tampa do refrigerador. O refrigerador pode agora ser desligado da bota 
premindo a patilha metálica no sistema de desconexão rápida, mantendo o refrigerador 
elevado.

4.	 VOLTE A GELAR A ÁGUA - Volte a ligar o tubo azul à bota, coloque o refrigerador a uma 
altura abaixo da bota e a água aquecida será drenada para dentro do refrigerador. Aguarde 
um minuto ou dois para permitir a mistura da água com o gelo e o respectivo arrefecimento, 
eleve novamente o refrigerador e repita o processo de enchimento (consulte o passo 3).

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA: após a utilização, drene completamente a água da bota, do tubo 
e do refrigerador. (Para drenar o tubo, eleve-o ao mesmo tempo que prime a ponta do sistema 
de desconexão rápida.) Guarde o refrigerador sem tampa para permitir que seque. Limpe 
periodicamente a bota, o tubo e o refrigerador colocando alguns cm3 de detergente líquido e 
água quente no refrigerador. Faça correr a mistura de água e detergente entre o refrigerador e a 
bota algumas vezes e depois repita apenas com água morna. Enxagúe completamente.

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: nylon de poliuretano, nylon, espuma de poliéster.

GARANTIA: a DJO, LLC irá reparar ou substituir parcial ou totalmente a unidade e os 
respectivos acessórios devido a defeitos de materiais ou de fabrico durante um período de seis 
meses a partir da data da venda.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS:

Advertências

APENAS PARA UTILIZAÇÃO NUM ÚNICO PACIENTE.

NÃO É FABRICADO COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL.

如果您正在使用带 AIRCAST CRYO/CUFF IC 装置的冷疗箍带，请务必阅读并理解 AIRCAST CRYO/
CUFF IC 使用说明中的所有说明。 
预期用户特征：预期用户应为持证专业医护人员、患者、患者的照护者或提供帮助的家庭成员。用户
应能： 
•	 阅读、理解并能够执行使用信息中提供的所有指示、警告和注意事项。

操作原理：AirCast 冷疗箍带提供冷疗和加压治疗。

预期用途/适应症：Aircast 冷疗箍带将冷疗与局部加压相结合，以最大限度地缓解肿胀和疼痛。

使用频率：专业医护人员所确定的冷冻疗法使用时间长短及使用频率，取决于个体患者的需要。本器械
达到的冷却程度可能足以造成严重损伤，因此请务必频繁检查皮肤。

禁忌症：冷冻疗法不得用于患有雷诺综合症或其他血管痉挛性疾病、对低温超敏感、皮肤欠敏感、局部
血液循环障碍、糖尿病、镰状细胞性贫血、动脉硬化、冷球蛋白血症、高凝血症或其他会引起缺血或阻
碍局部血液循环的外周血管疾病、局部组织感染、寒冷变态反应、寒冷超敏反应、既往冻伤和阵发性冷
性血红蛋白尿症的人士。 

若您对本产品中所含的任何物质过敏，切勿使用。

警告和注意事项：
•	 本器械达到的冷却程度可能足以造成严重损伤，包括组织坏死。您必须能够检查箍带下方的皮肤状

况（如果您不能频繁检查皮肤状况，则不要使用）。每个人对低温的敏感程度不一样，可能会对冷
疗产生不同的反应。

•	 检查箍带下方的皮肤或治疗区域周围的皮肤是否出现痛感增加、烧灼、麻木、刺痛、发红加剧、变
色、瘙痒、肿胀加剧、水疱、红肿、刺激或其他变化。如果发生以上任何情况，请立即停止使用器
械并联系医师。

•	 必须每隔 1~2 小时对患者的皮肤状况进行例行检查。对于儿童患者、老年患者、丧失行为能力的患
者、严重心血管疾病患者以及由于营养不良、用药（如 β-受体阻滞药、肾上腺素、麻醉药等）、
吸烟酗酒等原因导致皮肤敏感度降低或循环不畅的患者，在使用期间，必须注意要经常监控患者的
情况。如果要在执业医师不在场的情况下进行监控，则必须确保患者或护理人员知道监控方法。

•	 建议在时长 2 小时的冷冻疗法期间，至少中断 20 分钟。 
•	 将设备包裹罩绑到皮肤上时，在包裹罩和皮肤之间放置隔层（如布或绷带），不要将其紧紧包裹在

区域周围。包裹罩的任何部分不应在任何时间段内接触皮肤。 
•	 检查潮湿情况。如果箍带潮湿，请立即停用器械。
•	 不要将弹性带与冷疗箍带一起使用。
•	 冷疗箍带下方的敷料应涂抹薄薄的一层。
•	 当填充冷疗箍带时，不得使冷却器位置高出箍带 38 厘米以上，以避免压力过大。
•	 当感到不舒服、肢体麻木或刺痛时，减小压力。
•	 冷疗箍带仅用于单个患者，且治疗期间用于同一个患者。
•	 当同一个患者需要长期使用器械时，应清洗器械（清洗信息请参见“清洁说明”）。
•	 将小零件和包装材料置于儿童和动物无法触及之处。这些物品会造成窒息或绞勒的风险。
•	 使用本说明中未述及的附件、可拆卸部件和材料，或与本说明中未述及的其他设备互联或以其他方

式改动设备可能不安全。

使用信息：
1.	 �冷却器准备 — 将蓝色管子连接到冷却器。将水添加至冷却器中的刻度，接着加满冰块。将隔热板放

置在冰块顶部。盖紧冷却器的盖子。不时摇晃冷却器使其中的水冷却，此过程持续 5 分钟。
2.	 �使用空箍带 — 将箍带置于小腿上，快速分离接头朝下（箍带可以置于小腿的前面或后面）。将绑带

穿过白环，贴身地绑住（图 1）。
3.	 �填充箍带 — 将蓝色管子连接到箍带，注意听咔嗒/卡扣声。使用重力冷疗箍带（非机动）时，打开

冷却器盖上的气孔，提高冷却器位置，不超过箍带 38 厘米（图 2）。（如果冷却器位置被提高超过
箍带 38 厘米，箍带的体积及重量会增加。）在填充箍带时，保持冷却器在提高的位置大约 30 秒。
关闭冷却器盖上的气孔。在冷却器被提高时，揿下快速分离接头上的金属凸块使冷却器从箍带 
分离。

4.	 �再冷却水 — 重新将蓝色管子连结到箍带，使冷却器低于箍带，接着温水由箍带排出进入冷却器。 
允许水和冰块混合一到二分钟以再冷却，然后提高冷却器并重复填充过程（参见第 3 步）。

清洗说明：使用后，必需完全地排出箍带、管及冷却器内的水分。（在挤压快速分离接头顶部时抬高
管子以排出水分。）保存冷却器时，分离顶端以保持干燥。定期在冷却器的热水中加少量液体肥皂，
以清洗箍带、管子和冷却器。多次循环使用冷却器及箍带内的肥皂/水混合物，然后仅仅使用温水清
洗。彻底漂净。

材料成分：聚氨酯尼龙、尼龙、聚醚泡沫。

质保：自购买之日起六个月内，如果出现材料或工艺方面的缺陷，DJO, LLC 将完全或部分维修或更换
设备及其附件。

符号释义：

警告

仅供一名患者使用。

不含天然乳胶。

AIRCAST CRYO/CUFF IC装置でCRYO/CUFFを使用している場合は、AIRCAST CRYO/CUFF IC取扱
説明書に記載の指示事項をすべて読み、理解してください。 
対象使用者：対象使用者は、許認可を受けた医療従事者、患者、患者の看護人または看護にあたる家族と
します。使用者は： 
•	 取扱方法に記載の指示、警告および注意事項をすべて読み、理解した上で物理的に実行できる必要

があります。

操作原理：AirCast Cryo/Cuffは、低温療法および圧迫を行います。

用途/適応：Aircast Cryo/Cuffは集中した圧迫と冷却を組み合わせることにより、腫れや疼痛を最小限に
抑えます。

使用頻度：Cryo/Cuffの使用期間と使用頻度は、各患者のニーズに応じて医療従事者が決定します。この
装置は、皮膚に重度の損傷を引き起こす温度まで低下する可能性があるため、頻繁に皮膚の状態をチェ
ックしてください。

禁忌：寒冷療法は、レイノー病またはその他の血管痙攣性の疾患、寒冷過敏症、肌の感受性の低下、局部
循環の悪化、糖尿病、鎌状赤血球貧血、動脈硬化症、クリオグロブリン血症、凝固性亢進の凝固障害、虚血
または局所性の血行不良の原因となるその他の末梢血管疾患、局所性の組織感染症、寒冷アレルギー、 
凍傷の既往、発作性の寒冷ヘモグロビン尿症などの症状がある場合には使用できません。 

本品に含まれる材料のいずれかにアレルギーがある場合は使用しないでください。

警告および注意：
•	 この装置は、組織壊死を含む重度の損傷を引き起こす温度まで低下する可能性があります。カフの下

で皮膚の状態をチェックできる必要があります（皮膚の状態を頻繁にチェックできない場合は、使用し
ないでください）。人は冷たさに対してさまざまな形で感受性を示すため、寒冷治療に対する反応は人
それぞれ異なる場合があります。

•	 カフの下または治療部位の周辺で疼痛の悪化や火傷、痺れ、うずき、赤みの悪化、脱色、痒み、腫れの悪
化、水膨れ、みみず腫れ、刺激あるいはその他の皮膚の状態変化が現れていないかチェックしてくださ
い。これらの症状が現れた場合はすぐに、本装置の使用を中止し、医師に相談してください。

•	 患者の皮膚状態は、必ず1～2時間毎のルーチンベースで検査してください。小児、高齢者、自ら行動で
きない患者、重度心血管疾患、皮膚感受性の低下、または栄養不良、服用薬（例：β遮断薬またはエピネ
フリン、麻酔剤）、喫煙、アルコール摂取に起因する血行不良がみられる患者の場合は、注意して定期的
にモニタリングする必要があります。このモニタリングが資格のある医療従事者のいないところで行わ
れる場合は、上記のモニタリングがどのように実施される予定であるかを患者または患者の看護人に
確実に理解させる必要があります。

•	 2時間の長い寒冷療法セッションを複数回実施する場合は、セッションの間に少なくとも20分間の中断
を設けることが推奨されます。

•	 装置のラップを皮膚に装着する際は、ラップと皮膚の間に布や包帯などをはさんで保護してください。
ラップは部位にきつく巻かないようにしてください。常に、ラップのいかなる部分も皮膚に触れないよ
うにしてください。 

•	 湿気をチェックします。カフの下に湿気がある場合はすぐに、本装置の使用を中止してください。
•	 Cryo/Cuffと伸縮性のあるラップは併用しないでください。
•	 Cryo/Cuffの下に使用する包帯は軽めに装着します。
•	 Cryo/Cuffに注水する際は、冷却器をカフから38cm以上離さないように持ち上げてください。これは、

過剰な圧力を避けるためです。
•	 四肢に不快感、痺れやうずきを感じたら、圧力を下げてください。
•	 Cryo/Cuffは、1人の患者にのみ使用するよう設計されています。同一患者であれば、治療期間を通して

使用することができます。
•	 長期間、同じ患者に使用する場合は、装置をきれいにしてください (詳細は、「清浄手順」を参照してく
ださい).

•	 小さな部品と包装材料は小さな子どもやペットの手の届かない場所に保管してください。誤って飲み
込むと窒息や狭窄の恐れがあります。

•	 アクセサリや取り外し可能な部品、材料を本書に記載されていない方法で使用したり、指定外の装置や
改造された装置に接続した場合、安全性が損なわれる可能性があります。

装着手順：
1.	 �冷却器の準備 - 青いチューブを冷却器につなぎます。冷却器の中に水を入れてから、冷却器の上部に

氷を加えます。断熱ディスクを氷の上に置きます。冷却器のふたをしっかり閉めます。水を冷却するた
め、時々よく振り、5分間待ってください。

2.	 �空のカフを装着 - クイックディスコネクトが下に向くようにしてカフをふくらはぎの上に置きます（カフ
はふくらはぎの前後どちらにでも装着できます）。白いリングにストラップを通して、しっかりと締めま
す（図1）。

3.	 �カフの注水 - 青いチューブをカフにつなぎ、カチッと音がするのを確認します。Gravity Cryo/Cuff（非
電動）を使用する場合、冷却器のふたにある空気口を開けて冷却器を持ち上げます。カフから38cm以
上離れないようにしてください（図2）。（冷却器を38cm以上持ち上げると、カフの体積と重さが増しま
す。）カフに注水する間、約30秒間冷却器を持ち上げたままにします。冷却器のふたの空気口を閉じま
す。これで冷却器をカフから取り外すことができます。冷却器を持ち上げている間に、クイックディスコ
ネクトの金属製つまみを押してください。

4.	 �水の再冷却 - 青いチューブをカフに再度つなげて、冷却器をカフよりも低い位置に下げます。あたたま
った水がカフから冷却器に移動します。水が氷と混ぜ合わさって再度冷えるように1～2分間待ちます。
その後、冷却器を持ち上げて、注水手順を繰り返します（手順3参照）。

洗浄手順：使用後は、カフやチューブ、冷却器から完全に水を抜きます。（チューブの水を抜くには、クイッ
クディスコネクトの端を押しながらチューブを持ち上げてください。）乾燥するよう冷却器は上部を取って
保管します。カフやチューブ、冷却器は、少量の液体石けんを入れた熱水で定期的に洗浄してください。冷
却器とカフの間にある石けん水を数回循環させた後は、温水のみを使って繰り返しきれいにします。よく
すすいでください。

材料成分：ポリウレタンナイロン、ナイロン、ポリエーテルフォーム

保証：DJO, LLCは、材料や工程の不具合に対しては、購入日から6ヶ月間に限りユニットおよび付属品のす
べてまたは一部を修理あるいは交換します。

記号の説明：

警告

1人の患者にのみ使用してください。

天然ゴムラテックス不使用。


